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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones 

técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas 

EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP. 

 

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en 

la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el 

requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el 

Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el 

Contrato. 

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas 

estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma 

será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. 

Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará 

solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula 

de adendas y cambios. 

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, 

especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en 

nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo. 

1. Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones 

 

 La Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud dependiente de la Gerencia de 

Abastecimiento y Logística de I. P.S. a cargo del Ing. José María Giménez, Director 

 La Adquisición Ventiladores Pulmonares para el IPS por Urgencia Impostergable, la extrema 

necesidad de los servicios debido a que fue solicitado a la DIRECCION DE RESUROS 

TECNOLOGICO A TRA VEZ DE LA GERENCIA DE SALUD de manera urgente para los SERVICIOS 

Y DEPENDENCIAS que poseen UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA  a raíz de que tienen 

actualmente innumerables EQUIPOS con averías (más del 80%) lo cual su reparación ya supera 

el costo de adquisición y no pueden ser reparados, también superior a los 10 años de 

antigüedad que ya no cuentan con soporte técnico ni repuestos, dejando así los servicios 

despoblado con relación a este equipo de soporte vida. 

 La planificación es por única vez y son necesarios mientras el Servicio del IPS que así lo 

requiera para todos los procedimientos médicos. 

 Las especificaciones técnicas se determinaron en base a los pedidos de los usuarios y 

actualizaciones de licitaciones anteriores. 

2. Especificaciones Técnicas  

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas: 

 

ITEM 
CÓDIGO DE 
CATÁLOGO 

DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

PRESENTACION CANTIDAD 

1 42272205-002 
VENTILADOR DE CUIDADOS INTENSIVO 
PEDIATRICO-ADULTO 

UNIDAD UNIDAD 4 

2 42272207-001 
VENTILADOR DE ALTA COMPLEJIDAD ( CON 
ALTO FLUJO) 

UNIDAD UNIDAD 31 

3 42272207-001 VENTILADOR DE ALTA COMPLEJIDAD  UNIDAD UNIDAD 25 


