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Subasta a la Baja Electrónica
Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 420475
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:01 del día 2/2/2023,

 en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
 web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la 

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 420475 -
LPN Nº 05/2023 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA FORTALECER Y AMPLIAR LA COBERTURA DE ESTUDIOS CARDIOVASCULARES"

 de la Institución:

Código Verificador: f74f64abbdcdedf44e3911de3aa85c29

 

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo

Entidad: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

UOC: Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)

Código SICP: 1451

 

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

				Listado de Avisos
No existen avisos para esta subasta

 

    Listado de Consultas

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En una parte de las Especificaciones técnicas del Ítem N° 3 Sistema de Monitorizacion de la tensión Arterial, 
dice: Almacenar hasta 1000 mediciones. Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar equipos 
con: Almacenar 300 mediciones o mayor capacidad. -

30-11-2022 08:00:39

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:27:47

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En una parte de las EETT del Ítem N° 4 Sistema de Monitorizacion Holter, dice: Resolución de conversión de 10 
bits. Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar equipos con: Resolución de conversión de 10 
bits o mayor. -

30-11-2022 08:01:05

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:28:18

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En una parte de las EETT del Ítem N° 4 Sistema de Monitorizacion Holter, dice: Resolución de conversión de 10 
bits. Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar equipos con: Resolución de conversión de 10 
bits o mayor. -

30-11-2022 08:01:43

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:28:23

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En una parte de las EETT del Ítem N° 4 Sistema de Monitorizacion Holter, dice: Frecuencia de muestreo: 175 
muestras por segundo. Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar equipos con: Frecuencia de 
muestreo: 175 muestras por segundo o equivalente en otra unidad de medida

30-11-2022 08:02:10

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:28:28
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CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En una parte de las EETT del Ítem N° 5 ELECTROCARDIOGRAFO, dice: Respuesta de frecuencia 3 dB a 
0,01-150 Hz o mejor Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar equipos con: Respuesta de 
frecuencia 3 dB a 0,05 (o menor) - 150 Hz (o mayor).

30-11-2022 08:02:28

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:28:33

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos ampliar la entrega del ítem 6 Desfibrilador, a por lo menos 60 días corridos, a partir de la recepción 
de la Orden de Compra por parte del proveedor

30-11-2022 13:13:40

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:28:37

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos indicar el o los lugares donde deberán ser instalados los equipos, considerando que dentro las 
especifaciones sólo se señala que debe ser instalado dentro del edificio, sin identificar el lugar.

30-11-2022 13:18:45

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:28:43

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos indicar el o los lugares donde serán entregados e instalados los equipos. 30-11-2022 13:19:56

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:28:48

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos indicar el o los lugares donde se deberán realizar las inspecciones y pruebas a los efectos de 
determinar quienes serian los responsables de la recepción y emisión de las Actas y demás documentos 
pertinentes.

30-11-2022 13:22:14

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:28:54

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El software del equipo deberá incluir al menos 3 (tres) modos diferentes de guiar al rescatista para práctica 
efectiva de RCP. ¿Se consulta si lo solicitado corresponde al accesorio que permita guiar al usuario sobre la 
frecuencia, fuerza e intervalos de compresión, a los efectos de realizar un correcto procedimiento de RCP?

30-11-2022 13:27:44

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:28:58

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Accesorios a incluir: Debe contar como mínimo con 4 escenarios de rescate predeterminados. Debe contar con 
un control remoto inalámbrico. Consultamos si este requisito podría ser considerado como Opcional

30-11-2022 13:28:37

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:29:08

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Accesorios para Capacitación: DEA para training cantidad 5 (cinco), torsos para practica de maniobras de RCP 
cantidad 5 (cinco). Debe tener elevación real del tórax para la ventilación. Indicar auditivo para lograr la 
profundidad correcta (sistema de click). Indicador lumínico atraves de sistema de luces que indiquen el correcto 
ritmo de las compresiones durante el masaje cardiaco. Debe incluir pulmones plásticos cantidad 5 (Cinco). 
Material resistente a la suciedad y la grasa. Bolso de transporte. Consultamos si estos requisitos podrían ser 
considerados como Opcional, considerando que los equipos deben ser montados en sus gabinetes

30-11-2022 13:30:51

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:29:16

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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Muestras (Pagina 9/63 del PBC) En este apartado dice no aplica. Solicitamos respetuosamente que se exija la 
presentación de muestras para el ítem 2 Esfigmomanometro o tensiómetro, para que el Convocante pueda 
constatar que la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas que solicita el PBC, en especial las 
relevantes, tales como Sensor de Ajuste correcto del manguito; detector de arritmia, etc. En licitaciones, de 
mucho tiempo atrás, fueron adjudicados Esfigmomanometros que no cumplían con estas y otras especificaciones 
técnicas.

30-11-2022 15:01:37

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:29:25

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Muestras (Pagina 9/63 del PBC) En este apartado dice no aplica. Solicitamos respetuosamente que se exija la 
presentación de muestras para el ítem 2 Esfigmomanometro o tensiómetro, para que el Convocante pueda 
constatar que la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas que solicita el PBC, en especial las 
relevantes, tales como Sensor de Ajuste correcto del manguito; detector de arritmia, etc. En licitaciones 
realizadas por otras entidades, fueron adjudicados Esfigmomanometros que no cumplían con estas y otras 
especificaciones técnicas, por lo que sería prudente que el Convocante tome la decisión de solicitar muestra para 
este ítem, a fin de realizar la correcta adjudicación.

30-11-2022 15:37:25

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:30:03

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Ítem 1 - Equipo de Ergometria Donde dice: Filtro de pasa bajo de 40 Hz Se solicita a la convocante permita: 
Filtro de pasa bajo de 40 Hz o mayor

30-11-2022 15:38:06

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:29:55

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Ítem 1 - Equipo de Ergometria Donde dice: Registro en impresora térmica Solicitamos a la convocante este punto 
sea OPCIONAL, pues en líneas más adelante en las especificaciones técnicas se solicita 01) Una Impresora laser 
blanco y negro.

30-11-2022 15:38:18

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:29:48

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Ítem 1 - Equipo de Ergometria Donde dice: Capacidad de elevación al menos desde 0 a 25% Se solicita a la 
convocante permita: Capacidad de elevación al menos desde 0 a 22% o mayor rango

30-11-2022 15:38:41

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:29:41

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Ítem 1 - Equipo de Ergometria Donde dice: Superficie de la banda al menos 55cm de ancho por 155 cms de 
largo. (+/- 5cm) Se solicita a la convocante permita: Superficie de la banda al menos 55cm de ancho por 155 cms 
de largo. (+/- 10cm)

30-11-2022 15:39:22

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:29:35

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Ítem 1 - Equipo de Ergometria Donde dice: Debe disponer de doble Botón de parada Se solicita a la convocante 
permita: Debe disponer de Botón de parada, (OPCIONAL doble botón)

30-11-2022 15:39:44

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 19-01-2023 11:30:23

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Ítem 1 - Equipo de Ergometria Donde dice: Debe soportar un peso de 220Kg o superior Se solicita a la 
convocante permita: Debe soportar un peso como mínimo de 150Kg o superior

30-11-2022 15:39:59

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 19-01-2023 11:30:44

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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Ítem 1 - Equipo de Ergometria Donde dice: Protocolos definidos por usuario, hasta 100 protocolos Se solicita a la 
convocante permita: Debe contar con Protocolos pre-establecidos y con protocolos definibles por el usuario.

30-11-2022 15:43:07

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:31:03

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Plan de entrega de los bienes: Dentro de los 30 (treinta) días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la 
Orden de Compra por parte del proveedor. Sugerimos a la convocante extender el plazo de entrega a 90 
(noventa) días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor. 
Teniendo en cuenta que los equipos solicitados en el presente llamado deben ser importados y esto conlleva unos 
plazos extensos de fabricación y envío.

30-11-2022 16:07:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:31:16

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El PBC establece: "Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: 
Demostrar la experiencia en provisión de EQUIPOS MÉDICOS a través de copias de Contratos y/o 
Facturaciones de Ventas por un 25 % (VEINTE Y CINCO) por ciento de lo ofertado en la presente licitación, en 
cualquiera de los siguientes años: 2019, 2020, 2021. Para demostrar esta situación, se podrá presentar la cantidad 
de contratos y/o facturas que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado." Solicitamos a la 
Convocante establecer como requisito de Experiencia, que el oferente demuestre por medio de Contratos y/o 
Facturas la provisión de equipos médicos de la misma naturaleza que los ítems ofertados en el proceso de 
licitación, a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total 
ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2019, 2020, 2021. Para demostrar esta 
situación, se podrá presentar la cantidad de contratos y/o facturas que fueren necesarios para acreditar el volumen 
y/o monto solicitado.

30-11-2022 16:57:51

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 19-01-2023 11:31:55

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Se solicita a la Convocante que se solicite Copia de Contratos y/o Facturas que avalen la experiencia requerida en 
la provisión de equipos médicos de la misma naturaleza que los ítems ofertados en este proceso de licitación.

30-11-2022 16:58:39

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 19-01-2023 11:31:48

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos a la Convocante permitir la presentación del Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento y Distribución para empresas Fabricantes, Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos 
Médicos emitido por D.N.V.S. - M.S.P. Y B.S., vigente, o constancia en trámite de renovación, teniendo en 
cuenta el tiempo que se demora la Entidad Reguladora en la emisión de los Certificados.-

30-11-2022 16:59:45

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 19-01-2023 11:31:41

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Se solicita a la Convocante estipular el pago de anticipo.- 30-11-2022 17:00:52

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 19-01-2023 11:32:09

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Teniendo en cuenta que el Acta de recepción definitiva es un documento indicador del cumplimiento de contrato, 
por ende habilitante para la solicitud de pago por parte del Proveedor, se solicita establecer un plazo máximo de 5 
días hábiles para la emisión del Acta.-

30-11-2022 17:06:11

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:32:25

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el ítem de Accesorios a incluir: Debe contar como mínimo con 4 escenarios de rescate predeterminados. Debe 
contar con un control remoto inalámbrico. Un juego de parches para poder realizar las compresiones torácicas 
Solicitamos amablemente a la convocante explicar a qué se refiere con 4 escenarios de rescate predeterminados y 
considerar el control remoto inalámbrico y el juego de parches como opcionales, de forma a permitir la 
participación de mayor cantidad de oferentes

30-11-2022 17:11:48

RESPUESTAS
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Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:32:37

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el ítem Debe tener elevación real del tórax para la ventilación. Indicar auditivo para lograr la profundidad 
correcta (sistema de click) Solicitamos amablemente a la convocante considerarlo como opcional, de forma a 
permitir la participación de mayor cantidad de oferentes

30-11-2022 17:12:36

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:32:48

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el ítem Entrega de energía: 1 Selección automática pre programada de, al menos 3 niveles crecientes de 
energía. Solicitamos amablemente a la convocante considerar desde al menos 2 Niveles de energía de descarga, 
de forma a permitir la participación de mayor cantidad de oferentes

30-11-2022 17:13:15

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:32:56

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Registro en Impresora térmica Solicitamos diga: Registro en Impresora térmica, solicitamos diga 
Registro en Impresora térmica o con impresora laser, de esta manera la institución no depende de los papeles de 
una marca determinada, sino que los informes se podrán imprimir en cualquier tipo de papel

30-11-2022 17:26:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:33:17

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Tiempo de arranque Menos de 7 segundos o menor solicitamos que este punto sea opcional 30-11-2022 17:27:11

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:33:32

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: La razón de muestreo debe ser de 32.000 muestras/seg/canal o mejor solicitamos diga La razón de 
muestreo debe ser de 8000 muestras/seg/canal o mejor para dar mayor participación a los oferentes

30-11-2022 18:00:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:33:45

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice "El Equipo deberá incluir un software que permita descargar el evento reciente y poder analizar el 
ECG y la maniobra de RCP del mismo." solicitamos a la convocante modificar este apartado, expresándolo como 
"El Equipo deberá incluir un software que permita descargar el evento reciente y poder analizar el ECG". 
Asimismo, se solicita eliminar o establecer como opcional el requerimiento de almacenamiento de la maniobra 
de RCP, debido a que la gran mayoria de este tipo de equipos guian al usuario durante todo el proceso de RCP, 
por lo que el RCP se realiza en base a las indicaciones que da el mismo equipo, motivo por el cual muchos 
fabricantes no almacenan esa información. Por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la 
participación de un mayor número de oferentes potenciales.

30-11-2022 18:00:12

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:33:59

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

"Donde dice: ""Se deberá entregar 1 par de electrodos para adultos (De al menos cinco años de vida útil) y 1 par 
de electrodos pediátricos"" solicitamos a la convocante que este apartado sea expresado de la siguiente manera "" 
Se deberá entregar un (1) par de electrodos para adultos y pediátricos, de al menos 2 (dos) años de vida útil"" El 
parámetro solicitado es el estándar en la mayoría de los desfibriladores, debido a que los parches de electrodos 
tienen un gel que actúa como agente aglutinante, lo que es crucial para poder utilizar el desfibrilador de forma 
eficaz. Sin el gel, los parches pueden desplazarse y no adherirse al paciente, y el análisis del DEA y los 
tratamientos no tendrán la precisión necesaria. Con el tiempo la capa de gel adhesivo comienza a secarse hasta un 
punto en el cual no se adhiere mas firmemente al paciente. Por lo que solicitamos que modifiquen este punto a 
fin de garantizar la correcta adhesión de los parches al paciente y que el tratamiento sea preciso, permitiendo así 
la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales. Asimismo, solicitamos 1 par de electrodos para 
adultos y pediátricos, pues varios fabricantes de reconocida marca nacional e internacional cuentan con parches 
que ya funcionan tanto para pacientes adultos como para pacientes pediátricos. Un mismo parche para los dos."

30-11-2022 18:00:45

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:34:08
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CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

"Donde dice: ""Entrega de energía: 1 Selección automática pre programada de, al menos 3 niveles crecientes de 
energía. 2 Batería no recargable con autonomía de al menos 5 años o más de 250 shoks continuos o alternados. 
(Se valorara que las baterías puedan ser adquiridas localmente y puedan ser reemplazadas por el usuario). 
Solicitamos a la convocante aclarar: 1. Si los niveles crecientes de energía se refieren a las modalidades 
principales de energías de descarga. Si se refiere a lo mencionado solicitamos a la convocante modificar a 
""Entrega de energía: 1 Selección automática pre programada de, al menos 2 niveles crecientes de energía"". 
Tanto para pacientes adultos como pediátricos. 2. Asimismo, Se consulta si el equipo puede contar con capacidad 
de 180 shocks continuos, a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales. Cabe 
destacar que la batería puede ser reemplazable fácilmente y es provista por nuestra empresa (representante de la 
marca)"

30-11-2022 18:01:12

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 19-01-2023 11:34:32

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: "Dispositivo con protección IP 55 o superior. Alerta lumínica y/o sonora de electrodo desconectado 
y tipo de electrodo instalado. Garantía de al menos 7 (siete) años desde la fecha de recepción definitiva de los 
equipos" Solicitamos a la convocante modificar este punto a "Dispositivo con protección IP 55 o superior. Alerta 
lumínica y/o sonora de electrodo desconectado y tipo de electrodo instalado. Garantía de al menos 5 (cinco) años 
desde la fecha de recepción definitiva de los equipos" Dicho parámetro solicitado es el estándar en la mayoría de 
los fabricantes de reconocida marca nacional e internacional, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a 
fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales.

30-11-2022 18:01:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:34:47

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Técnica oscilométrica, recomendamos diga Técnica oscilométrica y auscultatoria combinadas ya que 
esto asegura una correcta medición de la presión incluso cuando el paciente está en movimiento

30-11-2022 18:02:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:35:09

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: "El software del equipo deberá incluir al menos 3 (tres) modos diferentes de guiar al rescatista para 
práctica efectiva de RCP" solicitamos a la convocante aclarar a qué se refiere con 3 modos de guiar al rescatista.

30-11-2022 18:02:14

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:35:36

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: "Cada DEA deberá contar con su propio gabinete señalizado y deberá contar con alarma visual y 
sonora y un sistema de envió de mensajes de alerta, además de todo lo necesario para su instalación dentro del 
edificio, medidas aproximadas de 44 cm x 22 cm, material Melamina de buena calidad" Se consulta a la 
convocante aclarar a qué se refiere con sistema de envío de mensajes de alerta. Especificar a donde y de qué 
manera sería el envío solicitado.

30-11-2022 18:02:40

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:35:56

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Medición oscilométrica con desinflado en etapas, recomendamos diga: Medición oscilométrica y 
auscultativa con desinflado en etapas.

30-11-2022 18:03:17

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 19-01-2023 11:36:32

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: "Accesorios a incluir: Debe contar como mínimo con 4 escenarios de rescate predeterminados. Debe 
contar con un control remoto inalámbrico. Un juego de parches para poder realizar las compresiones toráxica" 
Solicitamos a la convocante aclarar si lo solicitado se refiere al Desfibrilador de entrenamiento, y si es así, 
solicitamos poner este punto como opcional, debido a que solamente los desfibriladores de entrenamiento tienen 
control remoto inalámbrico y escenarios de rescate.

30-11-2022 18:03:29

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:36:52

CONSULTA
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Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Alimentación con 2 baterías alcalinas de 1.5V (AA) solicitamos diga : Alimentación con 2 baterías 
alcalinas de 1.5V (AA) o bateríaa recargables

30-11-2022 18:04:02

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:37:11

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice "El equipo debe indicar: Si los parches están colocados de forma correcta. Si las compresiones son 
buenas o se debe presionar más fuerte (en el momento del masaje cardiaco); Nivel de carga de Batería.". 
Solicitamos a la convocante poner este punto como opcional, a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes 
potenciales.

30-11-2022 18:04:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:37:21

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: "FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA: Dentro de los 30 días corridos, posteriores a la fecha 
de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor" solicitamos a la convocante modificar a "FECHA 
DE PRESENTACIÓN PREVISTA: Dentro de los 30 días hábiles, posteriores a la fecha de recepción de la Orden 
de Compra por parte del proveedor"

30-11-2022 18:04:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:37:51

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Accesorios: 02 (dos) baterías alcalinas de tipo AA o AAA Frecuencia de medición programable. 
Solicitamos diga 02 (dos) baterías alcalinas de tipo AA o AAA o baterías recargables

30-11-2022 18:05:02

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:37:59

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Descargar al computador a través de un lector de memoria removible Solicitamos diga Descargar al 
computador a través de un lector de memoria removible o a través de USB

30-11-2022 18:05:42

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:38:15

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Almacenar 1000 mediciones, solicitamos diga: Almacenar 400 mediciones o mas 30-11-2022 18:06:09

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:38:28

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Histogramas de Presión: Sistólica, Diastólica, media y Pulso, frecuencia cardiaca y doble producto, 
solicitamos diga: Histogramas de Presión: Sistólica, Diastólica, media y Pulso, frecuencia cardiaca

30-11-2022 18:07:03

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:38:35

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Graficos de Tendencias de Presión: Sistólica, Diastólica, media y Pulso, frecuencia cardiaca y doble 
producto, solicitamos diga: Gráficos de Tendencias de Presión Sistólica, Diastólica, media y Pulso, frecuencia 
cardiaca

30-11-2022 18:07:43

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:38:22

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Tabla de 24hs. con los valores de Presión: Sistólica, Diastólica, Media y Pulso, Frecuencia Cardiaca 
y Doble Producto, solicitamos diga: Tabla de 24hs. con los valores de Presión: Sistólica, Diastólica, Media y 
Pulso, Frecuencia Cardiaca

30-11-2022 18:08:19

RESPUESTAS
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Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:38:56

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Grabación en Tarjeta de memoria Secure Digital extraíble para el almacenamiento de las mediciones 
de la presión arterial o en memoria interna o a través de USB

30-11-2022 18:08:52

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:38:47

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Lector de memoria SD, solicitamos diga Lector de memoria SD, si el equipo lo requiere 30-11-2022 18:09:17

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:47:26

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitan Posibilidad de que el paciente genere mediciones manuales, solicitamos que este punto sea opcional 30-11-2022 18:10:11

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:48:03

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Posibilidad de almacenar varios estudios en una tarjeta de memoria sin necesidad de descargar al 
computador. Solicitamos que este punto sea opcional o se elimine ya que por normativa no se deben tener varios 
estudios en una misma memoria para evitar que haya confusiones de resultados

30-11-2022 18:10:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 19-01-2023 11:48:29

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Dentro de los 30 días corridos posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del 
proveedor, solicitamos diga:Dentro de los 60 días corridos posteriores a la fecha de recepción de la Orden de 
Compra por parte del proveedor

30-11-2022 18:31:40

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:48:39

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Para el Item 1 EQUIPO DE ERGOMETRÍA Sistema de Ergometría completo que incluye: PC validada por el 
fabricante con software de analisis de ECG en reposo y de esfuerzo con detección de arritmias montado en carro 
de transporte ligero y compacto, modulo de adquisición de ECG inalambrico y cinta caminadora

30-11-2022 21:25:38

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:48:49

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El precio referencial de este ítems esta muy por debajo del referencial ya que estan solicitando un equipo 
ergonómico con modulo de ecg inalambrico y la cinta caminadora, todo este equipo en el mercado privado ronda 
por los 525.000.000 por lo tanto el precio referencia esta muy por debajo de lo estipulado, también utilizaron 
llamados muy viejos para sus precios referenciales

30-11-2022 21:26:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:49:41

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Para el Item 1 Equipo de Ergometria: las especificaciones técnicas estan guiadas para uso de cardiopulmonar y 
no así exclusivo para cardiología, favor aclarar si seria para el servicio de Cardiología y de esta manera si podrían 
enviar las especificaciones que debe ser utilizado Exclusivamente para Cardiologia

30-11-2022 21:26:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 19-01-2023 11:50:15

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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Solicitamos se haga una revisión a las especificaciones técnicas, considerando que las solicitadas en este Pliego 
corresponden de manera exclusiva a la marca GE modelo MAC600, si las especificaciones continúan de esta 
manera se estaría atentando contra la oportunidad de libre competencia amparada bajo la Ley 2051/03 de 
Contrataciones Públicas

30-11-2022 21:29:26

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:50:34

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Por favor solicitamos aclarar a qué se refiere este punto: Rango dinámico Diferencial CA•}5mV, desfase CC 300 
mV o mejor

30-11-2022 21:29:57

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:51:21

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde piden: Resolución 4.88 μV/LSB a 500 mps o mejor, si la resolución solicitada es para la impresora, esta 
debe ser 8 ppm, por favor modificar

30-11-2022 21:30:18

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:51:31

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Frecuencia de análisis de ECG 500 muestras/segundo (mps) o mejor. Tasa de muestreo digital 2,000 
muestras/segundo/canal; solicitamos se puedan ofertar los valores de frecuencia y análisis de muestreo con los 
valores que cuente cada equipo y no restringir a los valores de un ECG de la marca GE

30-11-2022 21:30:33

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:51:39

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Frecuencia de corte baja 0,01 Hz; 0,02 Hz; 0,16 Hz o 0,32 Hz (limites -3 dB), solicitamos se revise 
esta especificación porque no coincide con los valores normales, sugerimos poner: 75Hz,100Hz,150Hz, 200Hz, 
Apagado

30-11-2022 21:34:52

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:51:47

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde piden: Frecuencia de corte alta Configurable a 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz o 150 Hz, solicitamos se puedan 
ofertar equipos con frecuencia de corte alta encendida o apagada.

30-11-2022 21:35:23

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:51:55

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde solicitan: Filtro de CA adaptable 47 Hz a 53 Hz, solicitamos respetuosamente se puedan ofertar 
electrocardiógrafos con filtro de CA adaptable 50 a 60 Hz

30-11-2022 21:35:47

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:52:02

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde solicitan: Almacenamiento de ECG en formato *.XML,*. PDF,*.DCM, *.ECG, *.SCP de los estándares 
aECG, DICOM, ISHNE, MUSE-XML, OmronECG, SCP-ECG, por favor considerar las extensiones de archivos 
con las que cuentan los equipos a ser ofertados

30-11-2022 21:36:05

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:52:23

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Considerar este punto como OPCIONAL: Software Admite la medición con el programa de análisis de ECG y 
capacidad de importar todos formatos de los archivos del ECG para análisis y mediciones con soportve y 
exportación en formato de imagen .BMP, .JPG, .PNG y otros compatibles. Compatible para sistema operativo 
con Windows o Linux, provisión del instalador y llaves si corresponde

30-11-2022 21:36:47

RESPUESTAS
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Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:52:35

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Las características solicitadas para este desfibrilador no son propias de un desfibrilador DEA, el mismo debe ser 
lo más sencillo posible para permitir un fácil acceso a un personal sin formación médica a realizar la resucitación 
en caso necesario, por lo que el equipo DEA debe contar con instrucciones de voz claras y precisas y la menor 
cantidad de comandos posibles, la interpretación del ECG la debe realizar el propio DEA a través de la paleta y 
sin necesidad de pantalla o cables para ECG. Además consideramos que estas especificaciones son propias de 
una marca en particular por lo que atentan contra la libre participación de posibles oferentes.

30-11-2022 21:37:06

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:52:41

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos sean reemplazadas las especificaciones técnicas para que puedan 
ofertarse equipos DEA, con suficiente autonomía del operador del mismo

30-11-2022 21:37:23

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:52:48

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Teclado tipo membrana con respuesta táctil y opción a teclado externo. Solicitamos a la convocante 
permita cotizar Teclado tipo membrana con respuesta táctil y opción a teclado externo o teclado mecánico con 
teclas alfanuméricas y teclas de función. con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes.

01-12-2022 07:10:55

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:52:59

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde Dice: Almacenamiento externo 100 o más ECG en la memoria externa (tarjeta SD) o USB. Solicitamos 
amablemente a la convocante aceptar equipos con memoria interna 100 o mas y opcional 1000.

01-12-2022 07:27:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:51:09

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Sofware libre de Licencia incluyendo las Actualizaciones. Solicitamos excluir de las 
especificaciones o que sea opcional.

01-12-2022 07:32:17

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 19-01-2023 11:53:23

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: 01 (una) PC de escritorio. Cantidad: 6 unidades, solicitamos a la convocante aclarar la cantidad. 01-12-2022 07:35:24

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:53:38

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos a la convocante permita cotizar Almacenamiento de mediciones a través de una memoria SD. 01-12-2022 07:37:30

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:54:12

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

solicitamos a la convocante permita cotizar Almacenamiento de mediciones a través de una memoria SD 01-12-2022 07:39:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:54:06

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos a la convocante permita cotizar equipo con Descargas Directamente del holter por cable. 01-12-2022 07:39:46

RESPUESTAS



02-02-2023 11 de 32

    Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:53:57

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sofware Libre de Pago de Licencia y Actualizaciones. Solicitamos excluir de las especificaciones. 01-12-2022 07:42:42

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 19-01-2023 11:54:50

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: 01 (una) PC de escritorio. Cantidad: 6 unidades, solicitamos a la convocante aclarar la cantidad. 01-12-2022 07:43:28

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:55:00

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Accesorios a incluir: Debe contar como mínimo con 4 escenarios de rescate predeterminados. Debe 
contar con un control remoto inalámbrico. Un juego de parches para poder realizar las compresiones torácicas 
Solicitamos amablemente a la convocante explicar a qué se refiere con 4 escenarios de rescate predeterminados y 
considerar el control remoto inalámbrico y el juego de parches como opcionales, de forma a permitir la 
participación de mayor cantidad de oferentes

01-12-2022 07:44:37

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:55:19

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos a la convocante actualizar los precio referenciales. 01-12-2022 07:45:34

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:55:53

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Debe tener elevación real del tórax para la ventilación. Indicar auditivo para lograr la profundidad 
correcta (sistema de click).Solicitamos amablemente a la convocante considerarlo como opcional, de forma a 
permitir la participación de mayor cantidad de oferentes.

01-12-2022 07:46:35

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:55:46

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

solicitamos a la convocante extender el plazo de reposición de bienes a 15 días hábiles. 01-12-2022 07:46:39

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:55:36

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Entrega de energía: 1 Selección automática pre programada de, al menos 3 niveles crecientes de 
energía. Solicitamos amablemente a la convocante considerar desde al menos 2 Niveles de energía de descarga, 
de forma a permitir la participación de mayor cantidad de oferentes.

01-12-2022 07:48:16

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 19-01-2023 11:56:13

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Muestras (Pagina 9/63 del PBC) En este apartado dice no aplica. Solicitamos respetuosamente que se exija la 
presentación de muestras para el ítem 2 Esfigmomanometro o tensiómetro, para que el Convocante pueda 
constatar que la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas que solicita el PBC, en especial las 
relevantes, tales como Sensor de Ajuste correcto del manguito; detector de arritmia, etc. En licitaciones 
realizadas por otras entidades, fueron adjudicados Esfigmomanometros que no cumplían con estas y otras 
especificaciones técnicas, por lo que sería prudente que el Convocante tome la decisión de solicitar muestra para 
este ítem, a fin de realizar la correcta adjudicación.

01-12-2022 07:48:33

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:56:34

CONSULTA
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Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos indicar el o los lugares donde se deberán realizar las inspecciones y pruebas a los efectos de 
determinar quienes serian los responsables de las documentaciones.

01-12-2022 07:51:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:56:49

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos indicar el o los lugares donde serán entregados e instalados los equipos. 01-12-2022 07:51:30

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 19-01-2023 11:57:04

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos a la convocante extender el plazo de entrega a 45 días hábiles posterior a la recepción de la orden de 
compra.

01-12-2022 07:52:55

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 19-01-2023 11:57:20

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: "Se deberá entregar un (1) par de electrodos para adultos y 1 par de Electrodos pediátricos, de al 
menos 2 (dos) años de vida útil." solicitamos a la convocante permitir ofertar equipos que cuentan con parches 
que ya funcionan tanto para pacientes adultos como para pacientes pediátricos, es decir solicitamos modificar 
este punto a "Se deberá entregar un (1) par de electrodos para adultos y 1 par de Electrodos pediátricos, o (1) par 
de electrodos que sirva tanto para pacientes adultos y pediátricos, de al menos 2 (dos) años de vida útil." Lo 
solicitado se debe a que varios fabricantes de reconocida marca nacional e internacional cuentan con parches que 
ya funcionan tanto para pacientes adultos como para pacientes pediátricos. Un mismo parche para los dos, por lo 
que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes 
potenciales.

16-12-2022 17:09:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:14:19

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: "Entrega de energía: 1 Selección automática pre programada de, al menos 3 niveles crecientes de 
energía. 2 Batería no recargable con autonomía de al menos 5 años o más de 250 shoks continuos o alternados. 
(Se valorara que las baterías puedan ser adquiridas localmente y puedan ser reemplazadas por el usuario)". 
Solicitamos a la convocante modificar a "Entrega de energía: 1 Selección automática pre programada de, al 
menos 2 niveles crecientes de energía. 2 Batería no recargable con autonomía de al menos 5 años o más de 180 
shoks continuos o alternados. (Se valorara que las baterías puedan ser adquiridas localmente y puedan ser 
reemplazadas por el usuario)" a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales.

16-12-2022 17:10:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:14:30

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: "Dispositivo con protección IP 55 o superior. Alerta lumínica y/o sonora de electrodo desconectado 
y tipo de electrodo instalado. Garantía de al menos 7 (siete) años desde la fecha de recepción definitiva de los 
equipos" Solicitamos a la convocante modificar este punto a "Dispositivo con protección IP 55 o superior. Alerta 
lumínica y/o sonora de electrodo desconectado y tipo de electrodo instalado. Garantía de al menos 5 (cinco) años 
desde la fecha de recepción definitiva de los equipos" Dicho parámetro solicitado es el estandar en la mayoría de 
los fabricantes de reconocida marca nacional e internacional, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a 
fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales.

16-12-2022 17:10:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:14:47

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: "El software del equipo deberá incluir al menos 3 (tres) modos diferentes de guiar al rescatista para 
práctica efectiva de RCP" solicitamos a la convocante modificar a "El software del equipo deberá incluir al 
menos 1 (un) modo de guiar al rescatista para práctica efectiva de RCP. Accesorios a incluir: A- Barrera de 
protección para insuflación. B-Guantes descartables. C- Tijera multipropósito. D- Guía de instrucciones rápidas 
impresa. E- Rasuradora. F- Toallita antibacterial"

16-12-2022 17:11:00

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:15:15

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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Donde dice: "Accesorios a incluir: Debe contar como mínimo con 4 escenarios de rescate predeterminados. Debe 
contar con un control remoto inalámbrico. Un juego de parches para poder realizar las compresiones toráxica" 
Solicitamos a la convocante aclarar si lo solicitado se refiere al Desfibrilador de entrenamiento, y si es así, 
solicitamos poner como OPCIONAL los 4 escenarios de rescate predeterminados y el control remoto 
inalámbrico, debido a que solamente los DESFIBRILADORES DE ENTRENAMIENTO tienen el CONTROL 
REMOTO INALÁMBRICO y los escenarios de rescate.

16-12-2022 17:11:28

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:15:27

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice "El equipo debe indicar: Si los parches están colocados de forma correcta. Si las compresiones son 
buenas o se debe presionar más fuerte (en el momento del masaje cardiaco); Nivel de carga de Batería.". 
Solicitamos a la convocante poner como opcional la parte donde dice que el equipo debe indicar: "Si las 
compresiones son buenas o se debe presionar más fuerte (en el momento del masaje cardiaco)", lo solicitado se 
debe a que no todas las marcas poseen dicha indicación, por lo que solicitamos que pongan este punto como 
opcional a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes potenciales.

16-12-2022 17:11:44

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:16:06

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Almacenamiento de mediciones a través de una memoria SD, solicitamos a la convocante se puedan 
ofrecer equipos con memoria interna

19-12-2022 14:27:37

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:16:15

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Pantalla/Display LCD color informativo, se solicita a la convocante se puedan ofrecer equipos con 
pantalla LCD color o monocromática, ya que esta característica no afecta el funcionamiento del equipo.

19-12-2022 14:28:08

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:16:25

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Sobreimposición a 120X la velocidad normal. Se solicita a la convocante aclarar a que se refiere 
específicamente este punto o dejarlo como opcional para dar mayor participación.

19-12-2022 14:29:08

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:16:33

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Permitir realizar el trazado completo de 24hs. Se solicita dejar este punto como opcional ya que no 
es necesaria la impresión del estudio completo sino más bien la interpretación y el informe del médico que 
realiza el análisis del estudio.

19-12-2022 14:29:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:16:46

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Pantalla/Display de información. Se solicita a la convocante dejar este punto como opcional, ya que 
no es una función imprescindible en este tipo de equipos y se estaría dando oportunidad a mas oferentes

19-12-2022 14:30:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:17:03

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El software debe tener la seguridad de ingreso de usuario y clave. Solicitamos a la convocante permitan cotizar 
equipos de 1 Usuario con clave.

20-12-2022 08:29:00

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 20-01-2023 08:17:31

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El software debe tener la capacidad de asignar permisos diferentes para los diferentes usuarios. Solicitamos a la 
convocante permitan cotizar equipos de 1 Usuario con clave.

20-12-2022 08:30:53
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RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 20-01-2023 08:17:52

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

La razón de muestreo debe ser de 8000 muestras/seg/canal o mejor. Solicitamos a la convocante permitan cotizar 
equipos 1000 muestras/seg/canal o mejor para mayor participación de oferente.

20-12-2022 08:31:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 20-01-2023 08:18:28

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Almacenamiento de mediciones a través de una memoria SD: Solicitamos a la Convocante permita 
cotizar equipos con: Almacenamiento de mediciones a través de una memoria SD o Memoria Interna del Holter 
para mayor participación de oferente.

20-12-2022 09:26:00

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:18:49

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Descargar al computador a través de un lector de memoria removible o atravez de conexión USB. 
Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con Descarga al computador a través de un lector de 
memoria removible o atravez de conexión USB o Descarga mediante Bluetooth.

20-12-2022 09:26:37

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:19:03

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Almacenar hasta 1000 mediciones. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: 
Almacenamiento hasta 300 mediciones o mejor.

20-12-2022 09:26:52

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 20-01-2023 08:19:37

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Pantalla/Display LCD color informativo. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: 
Pantalla/Display LCD color informativo o monocromático.

20-12-2022 09:27:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:19:50

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Interpretación de causas de error. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: 
Visualización de Error en Software.

20-12-2022 09:27:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:20:04

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Visualización de resultados ocultable para evitar que el paciente se alarme. Solicitamos a la 
Convocante permita cotizar equipos con: Visualización de resultados ocultable para evitar que el paciente se 
alarme o Resultados solo visibles por Software.

20-12-2022 09:28:24

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 20-01-2023 08:20:24

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Programado en forma independientemente sin conectarlo al computador. Solicitamos a la 
Convocante permita cotizar equipos con: Opción carga de paciente.

20-12-2022 09:30:05

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 20-01-2023 08:20:36

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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Donde dice: Posibilidad de importar y exportar estudios. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos 
con: Estudios Almacenados DB del Fabricante

20-12-2022 09:30:26

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 20-01-2023 08:20:45

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Sofware Libre de Pago de Licencia y Actualizaciones. Solicitamos a la Convocante permita cotizar 
equipos con: Software propietario con USBKey.

20-12-2022 09:30:41

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 20-01-2023 08:21:17

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Un grabador de estado sólido. Solicitamos a la convocante que dicha especificación sea opcional, 
para mayor participación de oferentes.

20-12-2022 09:30:57

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 20-01-2023 08:21:03

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

EETT DICE: 01 (una) PC de escritorio. Cantidad: 6 unidades, con los componentes: Solicitamos a la convocante 
aclarar la cantidad o el motivo de solicitud de 6 unidades de PC, ya que esto influye en la cotización del equipo.

20-12-2022 09:31:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Cantidad de PC de escritorio: 8 unidades por el total de equipos MAPA ofertados. Se requiere esa cantidad de 
computadoras ya que los equipos de MAPA se estarán distribuyendo en distintos lugares.-

20-01-2023 08:22:42

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Monitor color 19 LCD. Solicitamos a la Convocante permita cotizar Monitor color 18.5 LCD o 
mejor.

20-12-2022 09:31:33

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:23:08

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Lector de Memoria tipo SD con entrada USB. Solicitamos a la Convocante permita cotizar: Lector 
de Memoria tipo SD con entrada USB u Opcional el Lector.

20-12-2022 09:31:51

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:23:26

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Que no requiera el uso de una llave o Pendrive para su utilización. Solicitamos a la convocante 
permitan cotizar equipos con USB Key o que dicha eett sea opcional para mayor participación de oferentes.

20-12-2022 09:32:10

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:23:46

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Posibilidad de importar y exportar estudios en formato pdf, doc. Solicitamos a la convocante 
permitan cotizar equipos con Posibilidad de importar o exportar estudios en formato pdf, doc.

20-12-2022 11:31:12

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 20-01-2023 08:24:11

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Editor de morfología. Solicitamos a la convocante que dicha EETT se opcional para mayor 
participación de oferentes.

20-12-2022 11:31:34

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 20-01-2023 08:24:29

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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Donde dice: Sofware Libre de Pago de Licencia y Actualizaciones. Solicitamos a la Convocante permita cotizar 
equipos con: Software propietario con USBKey.

20-12-2022 11:31:50

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 20-01-2023 08:24:45

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Lector de tarjetas de memoria SD. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con:Lector 
de tarjetas de memoria SD o Memoria Interna.

20-12-2022 11:32:32

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:27:32

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Tarjeta de memoria. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: Tarjeta de memoria o 
Memoria Interna para mayor participación de oferentes

20-12-2022 11:33:34

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:28:18

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Descargar la información por un lector de memoria con conexión USB. Solicitamos a la Convocante 
permita cotizar equipos con: Descargar de la información por un lector de memoria con conexión USB o 
Descarga desde Dispositivo via Cable USB.

20-12-2022 11:34:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:28:36

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: La razón de muestreo debe ser de 8000 muestras/seg/canal o mejor . OPCIONAL Recomendamos 
que esta solicitud no sea opcional, considerando que la La razón de muestreo influye directamente sobre la 
calidad del estudio, recomendamos diga: La razón de muestreo debe ser de 8000 muestras/seg/canal o mejor

20-12-2022 11:34:25

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:28:56

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

EETT DICE: 01 (una) PC de escritorio. Cantidad: 6 unidades, con los componentes: Solicitamos a la convocante 
aclarar la cantidad ya que solicitan 01 (una) PC de escritorio. Cantidad: 6 unidades, con los componentes: o el 
motivo de solicitud de 6 unidades de PC, ya que esto influye en la cotización del equipo.

20-12-2022 11:35:43

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Cantidad de PC de escritorio: 8 unidades por el total de equipos de Holter ofertados. Se requiere esa cantidad de 
computadoras ya que los equipos de HOLTER se estarán distribuyendo en distintos lugares.-

20-01-2023 08:29:52

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Monitor color 19 LCD. Solicitamos a la Convocante permita cotizar Monitor color 18.5 LCD o 
mejor.

20-12-2022 11:36:11

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:30:09

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Lector de Memoria tipo SD con entrada USB. Solicitamos a la Convocante permita cotizar: Lector 
de Memoria tipo SD con entrada USB u Opcional el Lector.

20-12-2022 11:36:25

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:30:24

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Que no requiera el uso de una llave o Pendrive para su utilización. Solicitamos a la convocante 
permitan cotizar equipos con USB Key o que dicha eett sea opcional para mayor participación de oferentes.

20-12-2022 11:36:40

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 20-01-2023 08:30:55
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CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Electrodos desechable y reutilizable, seleccionable por el usuario. Solicitamos a la convocante 
permita cotizar Electrodos desechable seleccionable por el usuario.

20-12-2022 11:48:24

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:31:09

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Teclado tipo membrana con respuesta táctil y opción a teclado externo. Solicitamos a la convocante 
permita cotizar equipos con Teclas de Silicona sin opción a teclado externo.

20-12-2022 11:48:37

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:31:24

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Respuesta de frecuencia 3 dB a 0,05-150 Hz o mejor. . Solicitamos a la convocante permita cotizar 
equipos con Respuesta de frecuencia 3 dB a 0,05-300 Hz o mejor.

20-12-2022 11:48:54

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:31:37

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Resolución 4.88 μV/LSB a 500 mps o mejor. Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos 
con Resolución 1μV/LSB a 500 mps o mejor.

20-12-2022 11:49:23

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:31:54

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos indicar el o los lugares donde se deberán realizar las inspecciones y pruebas a los efectos de 
determinar los responsables de las documentaciones.

20-12-2022 11:55:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La recepción de los bienes se realizará en el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Y la Inspección y 
pruebas posterior según necesidad en Capital, Central e interior del País.

20-01-2023 08:32:42

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos indicar el o los lugares donde serán entregados e instalados los equipos. 20-12-2022 11:55:23

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La recepción de los bienes se realizará el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Y la Instalación 
posterior según necesidad en Capital, Central e Interior del país

20-01-2023 08:33:41

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El PBC establece: "Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: 
Demostrar la experiencia en provisión de EQUIPOS MÉDICOS a través de copias de Contratos y/o 
Facturaciones de Ventas por un 25 % (VEINTE Y CINCO) por ciento de lo ofertado en la presente licitación, en 
cualquiera de los siguientes años: 2019, 2020, 2021. Para demostrar esta situación, se podrá presentar la cantidad 
de contratos y/o facturas que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado." Solicitamos a la 
Convocante establecer como requisito de Experiencia, que el oferente demuestre por medio de Contratos y/o 
Facturas la provisión de equipos médicos "de la misma naturaleza que los ítems ofertados en el proceso de 
licitación", a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total 
ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2019, 2020, 2021. Para demostrar esta 
situación, se podrá presentar la cantidad de contratos y/o facturas que fueren necesarios para acreditar el volumen 
y/o monto solicitado. Lo solicitado obedece a que la Convocante pueda tener la certeza de que el proveedor ya 
tienen experiencia en la venta, puesta en marcha y servicio de mantenimiento de lo ofertado.-

20-12-2022 12:46:32

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 20-01-2023 08:34:46

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Se solicita que se establezca: "Copia de Contratos y/o Facturas que avalen la experiencia requerida en la 
provisión de equipos médicos ((de la misma naturaleza que los ítems ofertados en este proceso de licitación))."

20-12-2022 12:48:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 20-01-2023 08:35:06
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CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos a la Convocante permitir la presentación del Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento y Distribución para empresas Fabricantes, Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos 
Médicos emitido por D.N.V.S. - M.S.P. Y B.S., vigente, o constancia en trámite de renovación. Lo solicitado 
obedece a que la propia Institución emisora del Certificado está expidiendo las constancias en trámite en vista a 
los retrasos en que se están expidiendo las mismas. En ese sentido solicitamos la equidad en cuanto a la 
validación de uno u otro documento.

20-12-2022 12:50:24

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 20-01-2023 08:35:19

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El PBC establece: " Cada DEA deberá contar con su propio gabinete señalizado y deberá contar con alarma 
visual y sonora, además de todo lo necesario para su instalación dentro del edificio, medidas aproximadas de 44 
cm x 22 cm, material Melanina de buena calidad. Solicitamos a la Convocante establecer en el PBC los lugares 
de instalación de los equipos, teniendo en cuenta que correrá por cuenta del proveedor realizar todo lo necesario 
dentro del edificio para su instalación, debiendo prever este dichos costos en el precio final de su oferta.-

20-12-2022 13:39:08

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La recepción de los bienes se realizará el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Y la Instalación 
posterior según necesidad en Capital, Central.-

20-01-2023 08:36:07

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El PBC establece: "La recepción de los bienes se realizará el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. 
Y la Instalación posterior según necesidad en Capital Central e Interior del país. El PNPC emitirá el Acta de 
Recepción definitiva . Una vez realizada la entrega de acuerdo al plan de entrega, se procederá a su inspección y 
verificación, con los documentos pertinentes. Se verificará que los bienes se ajustan a lo solicitado en las 
especificaciones técnicas y demás documentos del contrato, en cuanto a cantidad, calidad, origen, procedencia. 
La emisión de la orden de compra lo realizara el Administrador del Contrato." Se solicita a la Convocante 
aclarar: 1. Si la Instalación posterior a la entrega, según necesidad en Capital Central e Interior del país estará a 
cargo del proveedor. 2. La documentación necesaria que el proveedor debe presentar al momento de la entrega de 
los bienes.

20-12-2022 13:41:32

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La Instalación posterior a la entrega, según necesidad en Capital Central e Interior del país estará a cargo del 
proveedor. Ajustarse a la última versión del PBC La documentación necesaria que el proveedor debe presentar al 
momento de la entrega de los bienes, conforme lo indica en los indicadores de cumplimiento, Ajustarse al PBC.-

20-01-2023 08:39:34

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En una parte de las EETT del Ítem N° 4 Sistema de Monitorizacion Holter, dice: Que no requiera uso de una 
llave o pendrive para su utilización Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar equipos con: 
Que no requiera uso de una llave o pendrive para su utilización (opcional)

20-12-2022 13:44:14

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:40:04

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Las características solicitadas para este desfibrilador no son propias de un desfibrilador DEA, el mismo debe ser 
lo más sencillo posible para permitir un fácil acceso a un personal sin formación médica a realizar la resucitación 
en caso necesario, por lo que el equipo DEA debe contar con instrucciones de voz claras y precisas y la menor 
cantidad de comandos posibles, la interpretación del ECG la debe realizar el propio DEA a través de la paleta y 
sin necesidad de pantalla o cables para ECG. Además consideramos que estas especificaciones son propias de 
una marca en particular por lo que atentan contra la libre participación de posibles oferentes. Por lo anteriormente 
expuesto, solicitamos sean reemplazadas las especificaciones técnicas para que puedan ofertarse equipos DEA, 
con suficiente autonomía del operador del mismo.

20-12-2022 14:14:27

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:40:18

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

el precio referencial es de 219.333.333, y en el resumen de análisis la empres Jack Fack cotizo a 273.000.000 por 
lo tanto el precio que estan colocando esta totalmente desfazado y no tiene justificativo algún para colocar dicho 
precio, en la actualidad el precio del producto se suman muchas factores, Software de análisis de ECG
( 180.000.000) Tecnología inalámbrica ECG (120.000.000) Carro de trasmporte original del fabricante con pc 
incluido(167.000.000) y cinta caminadora (140.000.000) sumando todo esto da un total aproximado de 
607.000.000gs

20-12-2022 14:15:36

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al PBC.- 20-01-2023 08:40:45

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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En el Ítem N° 2 esfigmomanómetro o tensiómetro, En el Pliego de Bases y Condiciones Versión 3, la convocante 
incurrió en un error – involuntario – al mezclar las especificaciones técnicas del esfigmomanómetro o 
tensiómetro con el Sistema de Monitorización Holter. En la página 34 partir de; Peso del grabador 150g. o menos 
incluida la batería hasta UPS 850 VA o mejor; son características que correponden al Holter y no al 
Esfigmomanómetro. Solicitamos a la Convocante eliminar las Especificaciones técnicas: Peso del grabador 150g. 
o menos incluida la batería. Pantalla/Display de información. Estuche y cinturón ajustable para cada grabador 
Botón marcador de evento de paciente de fácil uso. Lector de tarjetas de memoria SD. Tarjeta de memoria. 
Almacenamiento en Memoria removible hasta por 48 hs. Descargar la información por un lector de memoria con 
conexión USB Liberar rápidamente al grabador. Utilizar una pila 1.5V AA alcalina para su funcionamiento. 
Software para interpretación de estudios. Catálogos en español Manual de uso en español. Garantía: Un (01) año 
como mínimo desde la instalación y puesta en funcionamiento. ACCESORIOS: Electrodos para realizar el 
estudio. Cantidad: 100 unidades. Cable-paciente para ECG tipo Snap. Cantidad: 2 unidades Estuche y cinturón 
ajustable para cada grabador 01 (una) PC de escritorio. Cantidad: 6 unidades, con los siguientes componentes: 
Monitor color 19 LCD Procesador Placa madre Memoria RAM de 8Gb Disco duro 1Tb 6 puertos USB Gabinete 
Teclado alfanumérico Mouse Supresor de picos Lector de Memoria tipo SD con entrada USB Sistema operativo 
compatible con el software de Holter Voltaje: 220 Volts /50 Hz Impresora Laser UPS 850 VA o mejor

20-12-2022 14:34:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:41:09

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el Ítem N° 3 Sistema de Monitorizacion de la tension arterial, Son solicitados como accesorios 6 Unidades de 
PC de Escritorio. Por favor aclarar ¿se deben entregar 6 unidades por la totalidad (30 unidades) de Sistema de 
Monitorizacion de la tension arterial?

20-12-2022 14:41:22

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:41:20

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el Ítem N° 3 Sistema de Monitorizacion de la tension arterial, En una parte de las Especificaciones Técnicas 
dice: Sistema operativo compatible con el software de Holter. Por favor aclarar ¿está correcto este pedido? 
Consideramos que no corresponde este pedido, solicitamos al Convocante modifique este punto, sugerimos se 
solicite lo siguiente: Sistema operativo compatible con el software del Sistema MAPA.

20-12-2022 14:43:43

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la última versión del PBC.- 20-01-2023 08:41:52

Listado de Proveedores Participantes
endoso

Nro. Garantía Tipo ENTIDAD 
EMISORA

Fecha Emisión Fecha Inicio de 
Vigencia

Fecha Fin de 
Vigencia

Oferente: TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA - RUC: 80107939-0

Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 1

1508055616-END:000 Póliza La Consolidada S.A. 26-01-2023 01-02-2023 11-07-2023

Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 10
1508055635-END.: 000 Póliza La Consolidada de Seguros 01-02-2023 01-02-2023 25-08-2023

Oferente: NYP S.A.  - RUC: 80064335-6 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 2
1508006974 Póliza Aeguradora Yacyretá S.A. 31-01-2023 01-02-2023 07-07-2023
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Listado de Proveedores Participantes
endoso

Nro. Garantía Tipo ENTIDAD 
EMISORA

Fecha Emisión Fecha Inicio de 
Vigencia

Fecha Fin de 
Vigencia

Oferente: VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - RUC: 
80001446-4

Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 3

1508008183 Póliza PATRIA S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

31-01-2023 01-02-2023 31-07-2023

Oferente: LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80011068-4 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 4
1508020227 Póliza ASEGURADORA 

PARAGUAYA S.A.
01-02-2023 01-02-2023 11-07-2023

Oferente: G T SCIENTIFIC S.A. - RUC: 80000084-6 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 5
1508006979 Póliza Aseguradora Yacyreta S.A. 01-02-2023 02-02-2023 29-09-2023

Oferente: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - RUC: 
80002379-0

Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 6

1508020223 Póliza Aseguradora Paraguaya 
S.A.E.C.A.

01-02-2023 01-02-2023 20-08-2023

Oferente: IMESE S.A. - RUC: 80016426-1 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 7
1508055633 Póliza LA CONSOLIDADA S.A 01-02-2023 02-02-2023 11-08-2023

Oferente: H-PAR S.A.C.I  - RUC: 80007305-3 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 8
1508006980 Póliza ASEGURADORA YACYRETA 

SA
01-02-2023 01-02-2023 30-07-2023

Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 9
1508008191 Póliza PATRIA S.A DE SEGUROS Y 

REASEGUROS
01-02-2023 01-02-2023 31-07-2023

 

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 42181716-005 Equipo de Ergometria 5

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
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IMESE S.A. - 
80016426-1

SCHILLER SCHILLER 
AG/ FULL 
VISION, INC 
para 
SCHILLER 
AMERICAS, 
INC

CARDIOVIT 
CS-104/ TMX-428

SUIZA/USA Equipo de Ergometria 210.000.000 1.050.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

SCHILLER SCHILLER CS-104 Suiza Equipo de Ergometria 300.000.000 1.500.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

2 42181608-001 Esfigmomanometro o tensiometro 500

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
NYP S.A. - 80064335-6 CITIZEN CITIZEN 

SYSTEMS 
JAPAN CO., 
LTD.

CHUD-517 CHINA ESFIGMOMANOMETRO O 
TENSIÓMETRO

900.000 450.000.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Omron Omron 
Healthcare

N/A China  1.021.545 510.772.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

3 42181609-9999 Sistema de Monitorizacion de la tension arterial 30

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
TECHMED SOCIEDAD 
DE 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA - 
80107939-0

ECCOSUR EKOSUR S.A. MAPA MP-260 Argentina Sistema de Monitorizacion de 
la tension arterial

40.500.000 1.215.000.000

G T SCIENTIFIC S.A. - 
80000084-6

SpaceLabs SpaceLabs no aplica USA  59.776.174 1.793.285.220

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

Edan Edan SE China Sistema de Monitorizacion de 
tension arterial

50.000.000 1.500.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

4 42181713-9999 Sistema de Monitorizacion Holter 30

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
TECHMED SOCIEDAD 
DE 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA - 
80107939-0

ECCOSUR EKOSUR S.A. HT-103P Argentina Sistema de Monitorizacion 
Holter

45.500.000 1.365.000.000

G T SCIENTIFIC S.A. - 
80000084-6

SpaceLabs SpaceLabs no aplica USA  64.829.977 1.944.899.310

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

Edan Edan SA China Sistema de Monitorizacion 
Holter

55.000.000 1.650.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

5 42181716-001 Electrocardiografo 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

NIHON KOHDEN NIHON 
KOHDEN 
CORPORATION

ECG-3150 JAPON  40.000.000 80.000.000

G T SCIENTIFIC S.A. - 
80000084-6

SpaceLabs SpaceLabs no aplica USA  51.325.770 102.651.540

DYSA HEALTHCARE 
S.A. - 80013820-1

BLT Guangdong 
Biolight 
Meditech Co., 
Ltd.

E65 CHINA Electrocardiografo 46.000.000 92.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

Mindray Mindray Benheart R12 China Electrocardiografo 40.000.000 80.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

6 42172101-001 Desfibrilador 20

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
EDUARDO ELIZECHE 
BENITEZ SAC - 
80002379-0

NANOOMTECH NANOOMTECH 
CO., LTD

NT-381C República de 
Corea

Desfibrilador 15.421.340 308.426.800
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H-PAR S.A.C.I - 
80007305-3

ZOLL ZOLL 
MEDICAL 
CORPORATION

AED PLUS ESTADOS 
UNIDOS

 25.655.000 513.100.000

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

Mindray Mindray Beneheart D3 China Desfibrilador 65.000.000 1.300.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

7 41111508-003 Balanza electronica 18

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Omron Omron 
Healthcare

N/A China  6.679.583 120.232.494

 

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

 

Listado General de todas las Ofertas
 

1 - Equipo de Ergometria

Oferente Precio Fecha Hora Estado
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 988.000.000 02-02-2023 08:33:05.720 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9ecbf177f6743dfe6fb191de3cd3edac

IMESE S.A. - 80016426-1 988.500.000 02-02-2023 08:32:54.462 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6e803bb9c517425dabd2450df10c7a31

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 989.900.000 02-02-2023 08:32:44.384 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b79be2243d887de6641307d52cfbb439

IMESE S.A. - 80016426-1 990.500.000 02-02-2023 08:32:34.405 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e3abcb869f6215bb420f8d78d27f308e

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 994.000.000 02-02-2023 08:32:24.066 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 547a724822fe2d2a7756dd1a0c4aa166

IMESE S.A. - 80016426-1 995.500.000 02-02-2023 08:32:03.047 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 165674a5efb3e2399e33de88a994af63

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 996.500.000 02-02-2023 08:31:54.895 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e46260d6ad4c9b9c34180ba386ca1a83

IMESE S.A. - 80016426-1 997.500.000 02-02-2023 08:31:42.767 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f5f9293a5f37a12e93c21fc3962e6517

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 998.500.000 02-02-2023 08:31:36.643 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cdd0eb27d87f9af780a898c34e86e11a

IMESE S.A. - 80016426-1 999.500.000 02-02-2023 08:31:22.443 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e43a25c108bfcc2de6d34db03bc57426

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.000.500.000 02-02-2023 08:31:15.355 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2cad3dad5e78eb6beaaa5c9fef6397af

IMESE S.A. - 80016426-1 1.001.500.000 02-02-2023 08:31:04.337 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 73d119dd6d66186fe8043afa533e0bf4

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.003.500.000 02-02-2023 08:30:50.480 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 76ef6088aab2e5f61d473fe3682499b2

IMESE S.A. - 80016426-1 1.004.500.000 02-02-2023 08:30:42.603 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b26f3207fae5703d5f8d9c2607f7e318

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.005.500.000 02-02-2023 08:30:29.626 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c003fb8a3c56a1b6612dc7feb3982cbf

IMESE S.A. - 80016426-1 1.006.500.000 02-02-2023 08:30:21.251 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a929645441214055aad70b1b77842c18

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.007.500.000 02-02-2023 08:30:10.903 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 531b3a6434971675421aa4eb4e2ad777

IMESE S.A. - 80016426-1 1.008.500.000 02-02-2023 08:30:03.934 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ea1afad9d4382f7fa20397468bb11339

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.010.500.000 02-02-2023 08:29:50.712 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 72915ed39c37de430acb8350f3555206

IMESE S.A. - 80016426-1 1.011.500.000 02-02-2023 08:29:41.690 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 46d2ca81413466ef5955cdd17db34577

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.012.000.000 02-02-2023 08:29:36.520 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 061936db3540512dc80b8827fb81cea1

IMESE S.A. - 80016426-1 1.013.500.000 02-02-2023 08:29:22.831 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 21723d7877d8199e409d0e2f43af09fb

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.014.000.000 02-02-2023 08:29:08.459 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 94332d29451bc347bc77eaef465ae56a

IMESE S.A. - 80016426-1 1.015.500.000 02-02-2023 08:28:53.099 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 49166c4ecb287ee2385b1830dc784899

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.024.900.000 02-02-2023 08:28:42.622 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 61516513fb09b443b1cdd6a60bf31a32

IMESE S.A. - 80016426-1 1.026.500.000 02-02-2023 08:28:38.231 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 73a57c22ccc7c5d37156784b493aaeb3

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.026.900.000 02-02-2023 08:28:32.197 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 679cfc3ccd3ad48f3bf0e6b41356d700

IMESE S.A. - 80016426-1 1.027.000.000 02-02-2023 08:28:19.411 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3f22b336ffd78abc50ca282d03e4b208

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.028.900.000 02-02-2023 08:28:14.304 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 269637c4fe661682dd4fc5df5cab19a9

IMESE S.A. - 80016426-1 1.029.000.000 02-02-2023 08:27:58.164 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 03b63a1065b80e8f5436b3f5eca1ebdb

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.030.900.000 02-02-2023 08:27:50.714 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8f18dbbb9c12d05c344c8a11b8b37cd4

IMESE S.A. - 80016426-1 1.031.000.000 02-02-2023 08:27:37.939 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 368f2376a69e7fd2976e4b9098ef626c

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.032.900.000 02-02-2023 08:27:29.677 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ae15400fe77fd2a05679950307dceb76

IMESE S.A. - 80016426-1 1.033.000.000 02-02-2023 08:27:17.626 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fa59954558c5d835502c9e0708f5f9e8

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.034.900.000 02-02-2023 08:27:10.282 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 144107e82fff9183190e06a943023ff0

IMESE S.A. - 80016426-1 1.035.000.000 02-02-2023 08:26:55.745 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 98f7c2f1162dcf2ffb0dc6f1cdc7f14c

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.037.900.000 02-02-2023 08:26:47.544 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 11132abb4ce3d645994e55a9b27dd4cb

IMESE S.A. - 80016426-1 1.038.000.000 02-02-2023 08:26:36.820 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 028b1f7dbce6cbf9ed250030fa12f7d2

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.039.900.000 02-02-2023 08:26:28.734 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 984a434939913b1f04a6a98e8e0c6409

IMESE S.A. - 80016426-1 1.040.000.000 02-02-2023 08:26:11.244 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 069cc3372e177865cf52d149725c3101

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.040.900.000 02-02-2023 08:25:59.449 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8b2d30da24436901d938d828c2bef7cc

IMESE S.A. - 80016426-1 1.041.000.000 02-02-2023 08:25:47.366 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 60f59d2583a33026367337d333bd292c

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.042.900.000 02-02-2023 08:25:34.701 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9f1a780c2e3c179aa181f33156cae3c6

IMESE S.A. - 80016426-1 1.043.000.000 02-02-2023 08:25:16.550 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2fc6c57b232fc30b1da6b989da2339b3

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.044.900.000 02-02-2023 08:25:05.056 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e4d9b49303119ac306ba4778e5fbbb50

IMESE S.A. - 80016426-1 1.045.000.000 02-02-2023 08:24:43.000 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c830903d3e91ffd9f21b65f57fef2729

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.049.900.000 02-02-2023 08:24:26.393 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bb08eeea117d5461783c707d9cfc5f00

IMESE S.A. - 80016426-1 1.050.000.000 02-02-2023 08:02:58.486 Propuesta
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Código Verificador: f1ed2493af25c20d546bb6a0dfc9d5b2

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.500.000.000 02-02-2023 08:02:58.487 Propuesta

Código Verificador: a585cf5ec9327c75e52b5017cb1831fb

 

2 - Esfigmomanometro o tensiometro

Oferente Precio Fecha Hora Estado
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

430.999.000 02-02-2023 08:45:04.979 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4172c7bf620f076ae1d7080fbf13f8f8

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

431.999.000 02-02-2023 08:44:52.408 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 421303d5aafe7e0d4537209d5cce49e3

NYP S.A. - 80064335-6 433.750.000 02-02-2023 08:44:50.834 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8fd0b19db1895f55bf141ce9c7a6c868

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

434.999.000 02-02-2023 08:44:35.250 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 470af2858b950bbf5fe05e59d16f46e3

NYP S.A. - 80064335-6 435.000.000 02-02-2023 08:44:24.768 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bbb40c85eb730bcfa1dc18a8fd9804fa

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

437.900.000 02-02-2023 08:44:06.783 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 94412dd387f777917fd4162b7ce0fa3c

NYP S.A. - 80064335-6 438.750.000 02-02-2023 08:43:54.918 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0271673eebcc26c4426971a34349fc2c

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

443.900.000 02-02-2023 08:43:35.542 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7b9a08dd55326b89d6a7d7929cdd513c

NYP S.A. - 80064335-6 444.500.000 02-02-2023 08:43:28.136 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3717b838f8a166212b09fc5a60e1d2ed

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

445.900.000 02-02-2023 08:42:48.494 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e91e8c148952a0a62433f3137ffc5fb9

NYP S.A. - 80064335-6 446.250.000 02-02-2023 08:42:40.005 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2b041da8f1f53c0476a57a6d10122fff

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

449.900.000 02-02-2023 08:42:19.927 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7edbb5a785c94a05fb63b6fb433a1e8f

NYP S.A. - 80064335-6 450.000.000 02-02-2023 08:02:58.541 Propuesta

Código Verificador: 8163df5152232b4a8012d243020ef922

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

510.772.500 02-02-2023 08:02:58.542 Propuesta

Código Verificador: 7f26486867de0d1d3aacc578967e3cf0

 

3 - Sistema de Monitorizacion de la tension arterial

Oferente Precio Fecha Hora Estado
TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.110.000.000 02-02-2023 08:59:50.474 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c05dfc9c359834c9f77363a35ce1706d

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1.115.000.000 02-02-2023 08:59:48.625 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 699cdc1ad90d84820f2b00b2d44f22f3

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1.120.000.000 02-02-2023 08:59:41.470 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bb60f518ca62ea219f211be93a5eb550

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.130.000.000 02-02-2023 08:59:34.228 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 609f04c996867b4ed69cd4879db97369

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1.140.000.000 02-02-2023 08:59:24.850 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c0cf8dac2d5f03bc11fe46000d18e062

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.150.000.000 02-02-2023 08:59:28.867 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 58dba1e0ff017aec0a6825a4fef1af71

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.150.900.000 02-02-2023 08:59:29.142 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 19e000bc1ae0656ed19bfe677bb9774d
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G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1.160.000.000 02-02-2023 08:59:10.918 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d352be583df3f9f30fd7ede36315244f

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.169.000.000 02-02-2023 08:59:15.485 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 858343945d9623001c702e31319823e1

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1.180.000.000 02-02-2023 08:58:59.644 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 325e312f9f527de736f4700e82d5e9ed

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.189.000.000 02-02-2023 08:59:04.983 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f1e516b14e92c9fb6313664390859dd5

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1.190.000.000 02-02-2023 08:58:54.419 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6f8ab772258a3802e086c1eb2e86bb2b

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.199.000.000 02-02-2023 08:58:57.775 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 73163515a2825cd24cacada90523646f

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1.200.000.000 02-02-2023 08:58:44.651 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 89815e93f39685ab56d02f347c8cf6dc

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.213.900.000 02-02-2023 08:58:55.475 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 894429fd636fc16131309fc66e5998a3

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.214.000.000 02-02-2023 08:58:36.696 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 66b94d04fca4986e9352efd3056f6002

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.214.900.000 02-02-2023 08:58:29.318 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dbaf38d38607f63a4fe4c51085cef245

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.215.000.000 02-02-2023 08:02:58.631 Propuesta

Código Verificador: 0ed65d47ad5823f659b9833f72138627

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.500.000.000 02-02-2023 08:02:58.632 Propuesta

Código Verificador: ae31691388fc7b32671b5569f97a95b5

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1.793.285.220 02-02-2023 08:02:58.631 Propuesta

Código Verificador: 9010d27c4b6aa89a19a12bdaa1f5c198

 

4 - Sistema de Monitorizacion Holter

Oferente Precio Fecha Hora Estado
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 940.500.000 02-02-2023 09:14:26.281 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 07e33de54b795ff8807ef70a1de900c8

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 950.000.000 02-02-2023 09:14:25.058 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 94195a60bdc7109605cae4c08b09c4e9

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 960.000.000 02-02-2023 09:14:19.188 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9ddb4699f35270ed85d8f73dfc6aa7cd

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 970.000.000 02-02-2023 09:14:12.416 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 22460b85e631de066cba6628a1eb1ae3

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 980.500.000 02-02-2023 09:14:19.507 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9c594d1f7905128b1f33dc9ce8094e4b

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 990.000.000 02-02-2023 09:14:06.906 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 25600fac2b668cfbfe53bc89a082c1a3

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.000.500.000 02-02-2023 09:14:08.506 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1991eec80649be86979609b46162edb1

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.080.000.000 02-02-2023 09:14:05.997 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 650bf1eaa179fb40aed7d0aa9f2f0234

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1.100.000.000 02-02-2023 09:13:55.506 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8ea1f3441fc88b50320ab242ec0ee6a2

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.119.500.000 02-02-2023 09:13:59.353 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 890a5b5f6f733422f231c8fd50794a3d

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.129.000.000 02-02-2023 09:13:56.894 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dac037a1bc3972ddbf225c1901867e99
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G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1.130.000.000 02-02-2023 09:13:50.962 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bcf2469ccf28b1896919084255d1da37

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.150.000.000 02-02-2023 09:13:46.386 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ecfddaf9957ef9ab04447990c09e59ac

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1.170.000.000 02-02-2023 09:13:47.883 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a93bbee360b00654eb3fd1998246f314

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.179.500.000 02-02-2023 09:13:51.971 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4d86106797ba7d8f5aaf078c3381742e

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1.180.000.000 02-02-2023 09:13:42.744 Periodo Aleatorio

Código Verificador: df6ab9d694aa4f9b51197f89d8d87f68

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1.190.000.000 02-02-2023 09:13:37.438 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 286725a798ac7681c1aedd6c50a23e16

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.219.500.000 02-02-2023 09:13:42.602 Periodo Aleatorio

Código Verificador: edaa3c005b468584af4be1ca904d4c8c

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1.220.000.000 02-02-2023 09:13:32.775 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 83ee710f01db641394c70408a212913e

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.230.000.000 02-02-2023 09:13:38.960 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 60d210ce86139e33755c954af1ac52cd

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1.240.000.000 02-02-2023 09:13:28.697 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 938cf70773756de93a38af5511702242

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.257.000.000 02-02-2023 09:13:31.091 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d3d834afa9b0d27bb5eaa5fe8854545e

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.259.500.000 02-02-2023 09:13:24.459 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3efa585e1dc26614275ae8c82027905d

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1.260.000.000 02-02-2023 09:13:25.421 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5973cbb27cc352946dde5f070b4841bf

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.265.000.000 02-02-2023 09:13:25.236 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1cd418ea89a5795828420b1343aefb88

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1.270.000.000 02-02-2023 09:13:14.254 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 740386bd58b4b05b10c41c32ad700d90

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.270.000.000 02-02-2023 09:13:16.784 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 737d8285b5141fce32461182c1bbfa02

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1.280.000.000 02-02-2023 09:13:08.832 Periodo Aleatorio

Código Verificador: abe0ec9fc537c0be1f8694366a0d8957

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.290.000.000 02-02-2023 09:13:10.028 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 06f5605f0340081e6ce37b23a4080b09

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1.300.000.000 02-02-2023 09:13:02.450 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 881d1d8f8b863c3049d704b1290086f1

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.310.000.000 02-02-2023 09:13:04.427 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b58fc173601282235f3a7ca5e6996e45

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.319.500.000 02-02-2023 09:13:11.934 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ff6b668e9b3ff85b9e2a45a6ba04ce2e

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1.320.000.000 02-02-2023 09:12:58.056 Periodo Aleatorio

Código Verificador: aba74ae0d8b53081a43434b0ef225487

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1.340.000.000 02-02-2023 09:12:53.400 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bddb3f6188b5a6e888f54432a933696a

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.349.000.000 02-02-2023 09:12:58.156 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 27b93ac7a788fc2fdc980a6b5076110f

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.349.500.000 02-02-2023 09:12:56.453 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e4f0f66f2ccf93b252a5d52340f3b4dc
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G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1.350.000.000 02-02-2023 09:12:48.216 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 47e836af5964fe7a6e259edd0058de93

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.357.000.000 02-02-2023 09:12:46.924 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 50f26fe63a83dc3efbb771f56e05d34a

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.357.500.000 02-02-2023 09:12:42.454 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 35f5d5044e90c69655062e26ccfe761d

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.358.000.000 02-02-2023 09:12:39.671 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e142ea1a89034fc772c1f8b8ac3db1eb

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.359.000.000 02-02-2023 09:12:32.358 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7c8866eb3185d6a70a02864b961b44d9

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.359.500.000 02-02-2023 09:12:34.565 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4028ea968b56672d7948fd7373b105c3

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.360.000.000 02-02-2023 09:12:23.171 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c45576c6949a1ae7d6b128cec7e60e99

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.360.500.000 02-02-2023 09:12:22.040 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0bb47a3bbfc3901d6ac1f9c6be92c813

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.361.000.000 02-02-2023 09:12:15.210 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9953f21bc0a741ba614e39f8ad703adb

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.362.000.000 02-02-2023 09:12:08.442 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d87eda0d0086ef4a08ceb90a17687f50

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.362.500.000 02-02-2023 09:12:03.291 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2b737898522c60c2fd7c28689aa9f104

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.363.000.000 02-02-2023 09:11:53.441 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2c580c2912dacfe590c86884bb72f7d5

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.363.500.000 02-02-2023 09:11:43.193 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 20315cae1f300478971fcf036f3cc8bd

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.364.000.000 02-02-2023 09:11:27.758 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c1129e985aa192e216b627484d521c8d

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.364.500.000 02-02-2023 09:11:15.801 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bed76a3804ae0ce8a09a2740670740c2

TECHMED SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
80107939-0

1.365.000.000 02-02-2023 08:02:58.690 Propuesta

Código Verificador: fd5c38613399ad2bc6a2787d52727b4e

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.650.000.000 02-02-2023 08:02:58.691 Propuesta

Código Verificador: e5679db33eeb93aff820b809a410f48f

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1.944.899.310 02-02-2023 08:02:58.691 Propuesta

Código Verificador: 1b69bc5f0bd2e5d3fbffdbaabeae674f

 

5 - Electrocardiografo

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 26.000.000 02-02-2023 09:28:15.682 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4f1a3bd62e0f7dfffd4bba52552878a2

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 27.999.999 02-02-2023 09:28:13.071 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4a95bb90b0e7afab0711e42822a8e25f

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 28.000.000 02-02-2023 09:27:45.532 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8efb0a63f20855213d0e1b627029bed2

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 28.999.999 02-02-2023 09:27:33.214 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 49f88b72772cef77ee4ea1d141294b32

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 29.000.000 02-02-2023 09:26:38.985 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 24c3b2f540b3ecde17d3199ad82c52c1



02-02-2023 28 de 32

Listado General de todas las Ofertas
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 39.000.000 02-02-2023 09:26:41.134 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5bcb5019323bef564013f70c48e1eb88

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 40.000.000 02-02-2023 09:26:36.408 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fd1cf4eeccb6cca195fdff613bcc2c9c

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 41.000.000 02-02-2023 09:26:34.758 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6fb2769c0953c4d220753ef84a1c31cd

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 41.900.000 02-02-2023 09:26:31.913 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 54740e85db5bbd6ae1b99636d1989d1b

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 42.000.000 02-02-2023 09:26:28.814 Periodo Aleatorio

Código Verificador: de25052be244a518dac6549df87c6106

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 43.000.000 02-02-2023 09:26:24.046 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e5af66768db3281d4135d9f17e580531

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 43.900.000 02-02-2023 09:26:24.585 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d53b7730ed2f4f48fe84e27275e29c56

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 44.000.000 02-02-2023 09:26:22.929 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e9f0d7b2aa255f95455d2ed0cee53a5f

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 44.900.000 02-02-2023 09:26:53.606 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d584a27b8f148f08ba9b825ed5a8d68b

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 45.000.000 02-02-2023 09:26:18.027 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 548959c51f1ac1c37de24e03c063967a

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 46.000.000 02-02-2023 09:26:20.224 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d2d7c8a59b3c225fb2d1c1c7b7e53955

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 46.900.000 02-02-2023 09:26:17.902 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fe8db49349405ae419887cf937249d37

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 47.000.000 02-02-2023 09:26:13.471 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e452d8f90e6ea29144b06b3545b094ef

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 48.000.000 02-02-2023 09:26:08.164 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d9acb9351917865d0a1807a63d1ddd7a

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 48.900.000 02-02-2023 09:26:10.829 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d99c42c46810a6ecc2de34ae0e737f9b

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 50.000.000 02-02-2023 09:26:09.342 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 234d0ffa8af329a3c92b9a0d91926023

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 51.000.000 02-02-2023 09:26:02.237 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 90d6325c8d22cd6cf9713f09fa0b6541

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 51.900.000 02-02-2023 09:26:01.803 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 405f12ad8b8fbbf0ebf5383aec25b5ba

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 52.000.000 02-02-2023 09:26:00.319 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 88daee5fefeb5ca93fe97b8eec1b3987

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 53.000.000 02-02-2023 09:25:56.714 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9f9a0d47be3ca74c5590eee6ff0b256f

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 54.000.000 02-02-2023 09:25:55.579 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8a0087a6991b103480e2dce7afa3f288

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 55.000.000 02-02-2023 09:25:52.276 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3002e9cd6fce7018c816253297d8a4c7

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 55.900.000 02-02-2023 09:25:54.705 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 658c18eced29e4e778c7903a74aaee7b

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 57.000.000 02-02-2023 09:25:45.817 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3163c742e20a8f2d900ad55eb9692423

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 58.900.000 02-02-2023 09:25:48.607 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d8e080a0cdfb8143abcd40a17a6b3171

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 59.000.000 02-02-2023 09:25:51.327 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6a88be13348fee71acaba9e12b60d2fb

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 60.000.000 02-02-2023 09:25:40.844 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 472e7439e3f54331edcd135501abc7fa

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 61.000.000 02-02-2023 09:25:44.370 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c643995b49fb818131280fc7c4cee0fe

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 61.900.000 02-02-2023 09:25:40.791 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ffe49c6344823530470067b90682e18b
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DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 62.000.000 02-02-2023 09:25:37.855 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0add09758acf8e8d9f7ba98f9ef631f4

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 63.000.000 02-02-2023 09:25:31.510 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ac48cbb2e2d19534e878043e85b32c60

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 65.000.000 02-02-2023 09:25:32.860 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a9881f717d324fdc14a51c3a3a653d8b

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 66.900.000 02-02-2023 09:25:28.096 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1267d0715c14b7695d5b446dc212dec3

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 68.000.000 02-02-2023 09:25:14.058 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6d9a72fa39eb396025fa562f5e08dc3e

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 69.900.000 02-02-2023 09:25:20.088 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 328cca0c5beb63cf1e1082e25fb9c569

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 70.000.000 02-02-2023 09:25:07.132 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4c4f5c1e622c345d8dbd9395506bcc86

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 73.500.000 02-02-2023 09:25:06.968 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 091b134d8a775b9e8ca254113f82ac90

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 73.900.000 02-02-2023 09:25:02.387 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9e00dbb530c44d196eeb2d999e411816

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 74.000.000 02-02-2023 09:25:02.443 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7d146a850db2a053b321a4f547dad7f3

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 75.000.000 02-02-2023 09:24:54.762 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b837b6c322b29ef9388a4483f3937a27

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 76.900.000 02-02-2023 09:24:55.113 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 51b66391bea1a3e697726cc93d096668

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 77.000.000 02-02-2023 09:24:45.685 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8c365eed122c2be400a3fe6bde64d1cd

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 78.900.000 02-02-2023 09:24:28.083 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a322dbedc313ad2079dd219723990b32

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 79.000.000 02-02-2023 09:24:15.598 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 17ce4eb9fb2868b774109aefa65be032

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 79.900.000 02-02-2023 09:23:58.472 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 906badd6f01f3927f83b35b95d243f8d

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 80.000.000 02-02-2023 08:02:58.757 Propuesta

Código Verificador: a211ba124700a5188a0a01f3350076a2

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 80.000.000 02-02-2023 08:02:58.757 Propuesta

Código Verificador: 99933a4665d18d716db4617900f0e98f

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 92.000.000 02-02-2023 08:02:58.758 Propuesta

Código Verificador: 8fa1b78b5b53fb0dd96936107962baba

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 102.651.540 02-02-2023 08:02:58.756 Propuesta

Código Verificador: 4260681a56db14db18d4066835f751e5

 

6 - Desfibrilador

Oferente Precio Fecha Hora Estado
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 
80002379-0

308.426.800 02-02-2023 08:02:58.814 Propuesta

Código Verificador: ca109e88463f7c4aba11ca023d9ceb2d

H-PAR S.A.C.I - 80007305-3 432.579.840 02-02-2023 09:41:22.898 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f0ee1d0b03dac8302659af72088e7d0f

H-PAR S.A.C.I - 80007305-3 513.100.000 02-02-2023 08:02:58.815 Propuesta

Código Verificador: 1d402ed36f4ca0a8459bce029dcdd4c2

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.300.000.000 02-02-2023 08:02:58.815 Propuesta

Código Verificador: 8ac17636e23464c085696300c5086109

 

7 - Balanza electronica

Oferente Precio Fecha Hora Estado
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

120.232.494 02-02-2023 08:02:58.827 Propuesta

Código Verificador: 7f226e13e425f19e34290c914b4928ce
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Mejores Lances de cada Proveedor por Item
 

1 - Equipo de Ergometria

Oferente Mejor Precio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 988.000.000

IMESE S.A. - 80016426-1 988.500.000

 

2 - Esfigmomanometro o tensiometro

Oferente Mejor Precio
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 430.999.000

NYP S.A. - 80064335-6 433.750.000

 

3 - Sistema de Monitorizacion de la tension arterial

Oferente Mejor Precio
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA - 80107939-0

1.110.000.000

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1.115.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.150.900.000

 

4 - Sistema de Monitorizacion Holter

Oferente Mejor Precio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 940.500.000

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 950.000.000

TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA - 80107939-0

1.080.000.000

 

5 - Electrocardiografo

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 26.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 27.999.999

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 39.000.000

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 44.900.000

 

6 - Desfibrilador

Oferente Mejor Precio
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 308.426.800

H-PAR S.A.C.I - 80007305-3 432.579.840

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.300.000.000

 

7 - Balanza electronica

Oferente Mejor Precio
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 120.232.494

 

Items Ganados por Proveedor
 

Proveedor: 80001446-4 - VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E

Item Precio Ganador
2 - Esfigmomanometro o tensiometro 430.999.000

7 - Balanza electronica 120.232.494

 

Proveedor: 80002379-0 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

Item Precio Ganador
6 - Desfibrilador 308.426.800

 

Proveedor: 80011068-4 - LCM SOCIEDAD ANÓNIMA

Item Precio Ganador
5 - Electrocardiografo 26.000.000
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Items Ganados por Proveedor
 
Proveedor: 80023913-0 - SOLUMEDIC S.A.

Item Precio Ganador
1 - Equipo de Ergometria 988.000.000

4 - Sistema de Monitorizacion Holter 940.500.000

 

Proveedor: 80107939-0 - TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Item Precio Ganador
3 - Sistema de Monitorizacion de la tension arterial 1.110.000.000

 

Listado de Mensajes
 

1 - Equipo de Ergometria

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 02-02-2023 08:11:47.195

Buenos días, comenzamos la Subasta. 02-02-2023 08:11:52.115

Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial. 02-02-2023 08:13:52.795

Señores esperamos mejores ofertas. 02-02-2023 08:14:10.671

Atención pasamos a la etapa de puja. 02-02-2023 08:15:21.472

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 02-02-2023 08:17:55.076

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

02-02-2023 08:23:55.237

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 02-02-2023 08:33:08.342

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 02-02-2023 08:33:08.390

 

2 - Esfigmomanometro o tensiometro

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 02-02-2023 08:33:39.166

Continuamos con la Subasta. 02-02-2023 08:33:42.850

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 02-02-2023 08:33:48.166

Señores esperamos mejores ofertas. 02-02-2023 08:33:52.078

Atención pasamos a la etapa de puja. 02-02-2023 08:35:52.128

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 02-02-2023 08:35:54.163

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

02-02-2023 08:41:54.262

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 02-02-2023 08:45:05.387

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 02-02-2023 08:45:05.428

 

3 - Sistema de Monitorizacion de la tension arterial

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 02-02-2023 08:45:33.174

Continuamos con la Subasta. 02-02-2023 08:46:07.234

Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial. 02-02-2023 08:46:16.881

Señores esperamos mejores ofertas. 02-02-2023 08:46:25.886

Atención pasamos a la etapa de puja. 02-02-2023 08:49:47.634

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 02-02-2023 08:49:50.178

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

02-02-2023 08:55:50.324

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 02-02-2023 08:59:52.944

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 02-02-2023 08:59:52.996

 

4 - Sistema de Monitorizacion Holter

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 02-02-2023 09:03:27.810

Continuamos con la Subasta. 02-02-2023 09:03:33.458

Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial. 02-02-2023 09:03:46.255

Atención pasamos a la etapa de puja. 02-02-2023 09:04:49.584

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 02-02-2023 09:04:54.885

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

02-02-2023 09:10:54.959

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 02-02-2023 09:14:28.461
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EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 02-02-2023 09:14:28.524

 

5 - Electrocardiografo

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 02-02-2023 09:17:10.881

Continuamos con la Subasta. 02-02-2023 09:17:17.913

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 02-02-2023 09:17:24.226

Señores esperamos mejores ofertas. 02-02-2023 09:17:28.161

Atención pasamos a la etapa de puja. 02-02-2023 09:17:30.375

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 02-02-2023 09:17:33.229

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

02-02-2023 09:23:33.377

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 02-02-2023 09:30:57.447

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 02-02-2023 09:30:57.495

 

6 - Desfibrilador

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 02-02-2023 09:31:37.630

Continuamos con la Subasta. 02-02-2023 09:31:52.446

Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial. 02-02-2023 09:31:59.758

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 02-02-2023 09:32:06.165

Atención pasamos a la etapa de puja. 02-02-2023 09:33:01.799

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 02-02-2023 09:33:05.601

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

02-02-2023 09:39:05.668

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 02-02-2023 09:44:58.910

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 02-02-2023 09:44:58.990

 

7 - Balanza electronica

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 02-02-2023 09:45:18.479

Continuamos con la Subasta. 02-02-2023 09:45:29.812

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 02-02-2023 09:48:12.032

Atención pasamos a la etapa de puja. 02-02-2023 09:48:13.279

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 02-02-2023 09:48:16.873

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

02-02-2023 09:54:16.979

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 02-02-2023 10:01:27.037

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 02-02-2023 10:01:27.078

 

 Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el
 procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.
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