
Consultas Realizadas 

Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 -
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO

DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL
Consulta 1 - MUESTRAS

Consulta 2 - Experiencia Requerida

Consulta 3 - ITEM 4: SET DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIO.

Consulta 4 - ITEM 5: PINZA PARA BIOPSIA.

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2024

Solicitamos a la Convocante que en caso de ofertarse en varios ítems el mismo tipo de material y/o insumo pero de
diferentes medidas, será suficiente la presentación de uno de ellos, debiendo ajustarse exactamente al lote-ítem para el
cual se entrega la muestra, acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete, en caso de ser
adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el lote-ítem correspondiente de
igual marca, calidad, origen y procedencia que la muestra presentada.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION.

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Se solicita que la experiencia requerida sea en INSUMOS DE ENDOSCOPIA, que corresponde al objeto del llamado, con la
redacción actual se permite la participación de empresas sin la experiencia en los materiales que se pretende adquirir,
poniendo en riesgo el correcto cumplimiento del contrato e incluso pudiendo comprometer la salud de los pacientes.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

FAVOR AJUSTARSE AL PBC

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Donde dice: con largo de 240 a 250 cm. 

Consultar si podríamos bajar el rango del largo a “largo desde 220 cm a 250cm”. De esta manera damos ingreso a más
oferentes y tienen posibilidades de comparar más precios y mejor calidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN
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Consulta 4 - ITEM 5: PINZA PARA BIOPSIA.

Consulta 5 - ITEM 6: PINZA PARA BIOPSIA.

Consulta 6 - ITEM 31: BALON DE EXTRACCION PARA CALCULOS BILIARES.

Consulta 7 - ITEM 32: BALON DE EXTRACCION PARA CALCULOS BILIARES.

Consulta 8 - ITEM 41: ESFINTEROTOMO ENDOSCOPICO

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Donde dice: 160 a 250cm de largo. 

Consultamos si podríamos bajar el rango del largo a “155 cm a 250cm de largo”. Entendiendo que un Gastroscopio tiene
una Longitud total máxima de entre “130cm a 140cm”, por lo que estos 5cm solicitados no afectan en nada a la utilización
del Instrumental requerido, y de esta manera damos ingreso a más oferentes y tienen posibilidades de comparar más
precios y mejor calidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Donde dice: 160 a 250cm de largo. 

Se consulta si podríamos bajar el rango del largo a “155 cm a 250cm de largo”. Entendiendo que un Gastroscopio tiene una
Longitud total máxima de entre “130cm a 140cm”, por lo que estos 5cm solicitados no afectan en nada a la utilización del
Instrumental requerido, y de esta manera damos ingreso a más oferentes y tienen posibilidades de comparar más precios y
mejor calidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Donde dice: Mismo balón permite inflar de 8,5-10-12-15-18-20 mm. Se consulta como Primera opción, si: la convocante
pudiera dividir este ítem en 2, el primero que infle en 3 etapas, 8.5/ 11.5/ 15.0 mm. y el Segundo de 15.0/ 18.0/ 20/0 mm,
de esta manera no se direcciona a una sola marca este ITEM e ingresamos más oferentes y también tienen posibilidad de
comparar más precios.
Segunda opción: Se consulta si en el mismo ítem pudiéramos presentar 2 productos, para de esta manera cumplir con lo
solicitado, ya que es difícil para los oferentes que el mismo balón, un solo producto pueda inflar de 8.5 a 20mm. De esta
manera abrimos a otras marcas la presentación, y no dirigimos a una sola Empresa.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Donde dice: Mismo balón permite inflar de 12-15-18-20 mm. Se consulta Si podríamos cambiar el rango de inflado, que
diga “Mismo balón permite inflar desde 12 o 15-18-20 mm. De esta manera abrimos también a otras marcas este Ítem.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN

Consultas Realizadas   Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

30/07/25 03:17 2/18

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 8 - ITEM 41: ESFINTEROTOMO ENDOSCOPICO

Consulta 9 - MUESTRAS

Consulta 10 - DELANTAL PLOMADO

Consulta 11 - Item 6

Consulta 12 - Plan de entrega de los bienes

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Donde dice: Punta de 3 a 5 mm. 
Se consulta si el rango podría ser “Punta de 3 a 7mm. y de esta manera damos ingreso a más oferentes y tienen
posibilidades de comparar más precios y mejor calidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Solicitamos a la convocante que en en caso de ofertarse en varios ítems el mismo tipo de material y/o insumo pero de
diferentes medidas, será suficiente la presentación de uno de ellos, debiendo ajustarse exactamente al lote-ítem para el
cual se entrega la muestra, acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete, en caso de ser
adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente de igual
marca, calidad, origen y procedencia que la muestra presentada

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Favor aclarar que tamaño de delantales precisan si es grande o mediano. 
Para evitar confusiones al momento de la entrega.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Solicitamos a la convocante aclarar si es de alta (160) o de baja (230) . Cualquier oferente puede ofertar solo de alta ya q
es a veces mas economica y se quedarian en el servicio sin pinza de colon.. En caso de ser pinza de baja las eett deberian
de ser :  Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto sin estilete  Para canales de trabajo de 2,8 mm y 230 cm de
largo. Vía endoscópica. Descartable.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN
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Consulta 12 - Plan de entrega de los bienes

Consulta 13 - ITEM %

Consulta 14 - Item 11

Consulta 15 - Item 12

Consulta 16 - Item 13

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Solicitamos a la convocante modificar de la siguiente los siguientes puntos de la siguiente manera.
1 era entrega 20 % de la cantidad mínima adjudicada: El oferente tendrá un Plazo a 20 (veinte) días hsbiles para la entrega
de los productos adjudicados a partir de la recepción por parte del oferente de las ordenes de compras.
2da entrega hasta el 30 % de la cantidad mínima adjudicada: El oferente tendrá un plazo de hasta (treinta) días hábiles
para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción por parte del oferente de las Ordenes de Compras.
Esto debido al proceso y tiempo de importación de los insumos.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

FAVOR AJUSTARSE AL PBC. SE HAN REALIZADO ACORDE A LA NECESIDAD DEL SERVICIO

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Solicitamos a la convocante aclarar si es de alta (160) o de baja (230) . Cualquier oferente puede ofertar solo de alta ya q
es a veces mas economica y se quedarian en el servicio sin pinza de colon.. En caso de ser pinza de alta las eett deberian
de ser :  Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto sin estilete  Para canales de trabajo de 2,8 mm y 160 cm de
largo. Vía endoscópica. Descartable.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Solicitamos a la convocante aclarar si es ASA PARA POLIPECTOMIA PEQUEÑA . En caso de ser asi, las eett deberian de ser :
 Asa p/ polipectomia via endoscopica descartable con asa de forma ovalada.   Tamaño de asa: pequeña 1,5x3cm de
Multifilamento como minimo de 230 cm - para canal de trabajo 2,8mm.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Solicitamos a la convocante aclarar si es ASA PARA POLIPECTOMIA MEDIANA. En caso de ser asi, las eett deberian de ser :
 Asa p/ polipectomia via endoscopica descartable con asa de forma ovalada.   Tamaño de asa: mediana 2,5x5,5cm de
Multifilamento como minimo de 230 cm - para canal de trabajo 2,8mm.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN
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Consulta 16 - Item 13

Consulta 17 - Item 14

Consulta 18 - Item 15

Consulta 19 - Item 16

Consulta 20 - Item 19

Consulta 21 - Item 20

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Solicitamos a la convocante aclarar si es ASA PARA POLIPECTOMIA GRANDE. En caso de ser asi, las eett deberian de ser :
 Asa p/ polipectomia via endoscopica descartable con asa de forma ovalada.   Tamaño de asa: grande 3x6cm de
Multifilamento como minimo de 230 cm - para canal de trabajo 2,8mm.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Solicitamos a la convocante aclarar si es ASA PARA POLIPECTOMIA RIGIDA y monofilamento o se trata del laso tipo loop. En
caso de ser asa de polipectomia rigida, las eett deberian de ser :  Asa o Laso 14mm de diametro por 27 mm de largo.
Rigida. Medidas de longitud del cateter 230 A 240cm . Para canal de trabajo de 2,8 mm.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Solicitamos a la convocante aclarar si es ASA PARA POLIPECTOMIA HEXAGONAL. En caso de ser asi, las eett deberian de ser
: Asa o Laso, Hexagonal pequeña. Medida: 15mm x 25mm, 240cm largo del cateter . Para canal de trabajo de 2,8 mm.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Solicitamos a la convocante aclarar si es ASA EN RED PARA POLIPECTOMIA. En caso de ser asi, las eett deberian de ser :
 asa para extraccion de polipos o cuerpos extraños, via endoscopica con red p/ canales de trabajo de 2,5 mm a 3,2 mm  de
230 cm  de largo.     Descartable

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Solicitamos a la convocante aclarar que debe incluir el KIT.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN
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Consulta 21 - Item 20

Consulta 22 - Item 21

Consulta 23 - Item 35

Consulta 24 - Item 36

Consulta 25 - Item 37

Consulta 26 - Item 50

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participacion de oferentes y que las eett pase a serr :  Boton de
recambio de gastrostomia. Medidas: 18 a 20fr x 2,4 a 2,5cm solicitado según necesidad del servicio. Boton de 100%
silicona con obturador y tubo para alimentar. libre de latex. La silicona no debe producir ningun tipo de necrosis.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participacion de oferentes y que las eett pase a serr :  Boton de
recambio de gastrostomia. Medidas: 24fr x 2,4 a 2,5cm solicitado según necesidad del servicio. Boton de 100% silicona con
obturador y tubo para alimentar. libre de latex. La silicona no debe producir ningun tipo de necrosis.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Solicitamos a la convocante aclarar bien este ITEM y sus EETT . No se entiende lo que pide. ES una canasta de doble
lumen?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Solicitamos a la convocante aclarar bien este ITEM y sus EETT . No se entiende lo que pide. ES una canasta de doble
lumen?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Solicitamos a la convocante aclarar mejor las EETT

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSDIÓN DEL PBC
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Consulta 26 - Item 50

Consulta 27 - Item 51

Consulta 28 - Item 5

Consulta 29 - Item 53

Consulta 30 - EETT - ITEM 57

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Solicitamos a la convocante que los largos de stents sean hasta 12 cm (seria esto dirigir las EETT solo a una marca y con
medidas no utilizadas) . DREN BILIARDE 10 FR.C/ALETAS Y MANGUITO POSICIONADOR. SIN ORIFICIOS LATERALES     Largos
del stent a ofertar 5,6,7,8,9,10,11,12, 15 Y 18 cm

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSDIÓN DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participacion de oferentes y que las EETT pasen a ser :  DREN
BILIAR DE 7 FR. A 8 FR. C/ALETAS Y MANGUITO POSICIONADOR. SIN ORIFICIOS LATERALES     Largos del stent a ofertar
5,6,7,8,9,10,11, 12cm

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSDIÓN DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Solicitamos a la convocante aclarar si es de alta (160) o de baja (230) . Cualquier oferente puede ofertar solo de alta ya q
es a veces mas económica y se quedarían en el servicio sin pinza de colon.. En caso de ser pinza de alta las eett deberían
de ser :  Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto sin estilete  Para canales de trabajo de 2,8 mm y 160 cm de
largo. Vía endoscópica. Descartable.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSDIÓN DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Solicitamos a la convocante aclarar si es SISTEMA DE INTRODUCCIÓN DE DREN BILIAR COLOCACIÓN ENDOSCÓPICA: . En
caso de ser asi, las eett deberían de ser :  sistema de introductor dren biliar colocación endoscópica 8,5 fr. Incluye catéter
guía de 8,5 French y catéter empujador de 8,5 French desechable p/endoscopía.-

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSDIÓN DEL PBC
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Consulta 30 - EETT - ITEM 57

Consulta 31 - EETT - ITEM 55

Consulta 32 - EETT - ITEM 54

Consulta 33 - EETT - ITEM 51

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

DICE: Stent esofagico, uso endoscopico - Stent autoexpansible esofagico parcialmente cubierto, con cuerpo de 18 mm de
diametro, extremos de 23mm de diametro, longitud de como minimo 10cm. Stent compuesto de nitinol, visibilidad
completa bajo fluoroscopia. Sistema de liberacion y ayuda de reposicionamiento, con mandril, 4 marcas fluoroscopicas
como minimo. Las longitudes de los stents seran solicitadas segun necesidad del servicio
CONSULTA: Favor aclarar las longitudes solicitadas, se puede ofertar con diámetro extremos de al menos 20 mm??

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSDIÓN DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

CONSULTA: Stent autoexpansible biliar, uso endoscopico - Stent autoexpansible biliar de 10mm x MM (4cm, 6cm, 8cm,
10cm y 12cm) recubierto. Sistema liberacion y ayuda de reposicionamiento, con mandril, 4 marcas fluoroscopicas como
minimo, para ayudar en la colocacion precisa. Alambre de platinol. Ultimos 2 mm del extremo distal del stent no deben
estar cubiertos, para reducir la migracion proximal del mismo. Bucle de recuperacion integrado. Capacidad de extraccion
del paciente, hasta los 12 meses despues de la colocacion del stent. Las medidas seran solicitadas según la necesidad del
servicio

CONSULTA: Favor ampliar y aclarar las EETT solicitadas, asi como los tamaños, aclarar si se puede ofertar stent de platinol
y/o nitinol, se puede ofertar parcialmente cubierto?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSDIÓN DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

DICE: Stent autoexpansible biliar de 8mm x MM ( 6cm ,8cm, 10cm y 12 cm) recubierto. Sistema liberacion y ayuda de
reposicionamiento, con mandril, 4 marcas fluoroscopicas como minimo, para ayudar en la colocacion precisa. Alambre de
platinol. Ultimos 2 mm del extremo distal del stent no deben estar cubiertos, para reducir la migracion proximal del+
mismo. Bucle de recuperacion integrado. Capacidad de extraccion del paciente, hasta los 12 meses despues de la
colocacion del stent. Las medidas seran solicitadas según la necesidad del servicio.

CONSULTA: las EETT van dirigidas a una sola marca, favor ampliar las EETT de la siguiente manera: Stent autoexpansible
biliar de 8 y/o 10 mm x ( 6cm ,8cm, 10cm) parcialmente recubierto. Sistema liberacion y ayuda de reposicionamiento, 4
marcas fluoroscopicas como minimo, para ayudar en la colocacion precisa. Alambre de nitinol y/o platinol. Bucle o sistema
de recuperacion integrado. Capacidad de extraccion del paciente, hasta los 6 ó 12 meses despues de la colocacion del
stent. También por favor aclarar las medidas solicitadas

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSDIÓN DEL PBC
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Consulta 33 - EETT - ITEM 51

Consulta 34 - EETT - ITEM 50

Consulta 35 - EETT - ITEM 34

Consulta 36 - EETT - ITEM 33

Consulta 37 - EETT - ITEM 32

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

DICE: DREN BILIAR DE 7 FR.C/ALETAS Y MANGUITO
POSICIONADOR. SIN ORIFICIOS LATERALES Largos del stent a ofertar 5,6,7,8,9,10,11, 12, 15 Y 18 cm
CONSULTA: Se puede ofertar con orificios laterales? Favor aclarar las cantidades de cada tamaño, está mal redactado, cada
tamaño son items diferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSDIÓN DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

DICE: DREN BILIAR - DREN BILIAR DE 10 FR.C/ALETAS Y MANGUITO POSICIONADOR. SIN ORIFICIOS LATERALES Largos del
stent a ofertar 5,6,7,8,9,10,11,12, 15 Y 18 cm

CONSULTA: se puede ofertar con orificios laterales? Favor aclarar cuantas unidades de cada ITEM, está mal redactado ya
todos los tamaños son items diferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSDIÓN DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

CANASTILLAS DE EXTRACCION - CANASTILLAS (DE 2 X 4 CM CON ALAMBRE MULTIFILAMENTO) P/ EXTRACCIÓN DE
CÁLCULOS BILIARES VÍA ENDOSCÓPICA. Descartable. Y Catéter De 7 French 180 a 220 Cm

CONSULTA: ¿Se puede ofertar de 2 x 4,5 cm, con alambre monofilamento o multifilamento?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

FAVOR AJUSTARSE AL PBC

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

DICE: CANASTILLA DE EXTRACCIÓN - CANASTILLAS (DE 1,5 X 3,5 CM CON ALAMBRE MULTIFILAMENTO) P/ EXTRACCIÓN DE
CÁLCULOS BILIARES VÍA ENDOSCÓPICA. Descartable. Y Catéter De 7 French 180 a 220 Cm

CONSULTA: ¿Se puede ofertar de 1,5 x 4 cm con alambre multifilamento y/o monofilamento?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

FAVOR AJUSTARSE AL PBC
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Consulta 37 - EETT - ITEM 32

Consulta 38 - EETT - ITEM 31

Consulta 39 - EETT - ITEM 28

Consulta 40 - EETT - ITEM 25

Consulta 41 - EETT - ITEM 24

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

DICE: BALON DE EXTRACCION DE CALCULOS BILIARES - Balón de extracción p/ cálculos biliares c/ varios tamaños. El
catéter de 4.5, 6 a 7 Fr y 180 cm a 200 cm. Triple lumen. Mismo balón permite inflar 12 - 15 - 18 - 20 mm. De triple lumen
con inyecciones de contraste por la punta. Descartable.

CONSULTA: Favor aclarar el tamaño del catéter solicitado, se puede ofertar con balón de 15-18-21 mm??

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSDIÓN DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

DICE: BALÓN DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES - Balón de extracción p/ cálculos biliares c/Tamaños. El catéter de
4.5, 6 a 7 Fr y 180 cm a 200 cm. Triple lumen. Mismo balón permite inflar de 8,5 10- 12 - 15 - 18 - 20 mm. De triple lumen
con inyecciones de contraste por
la punta. Descartable.
CONSULTA: Favor aclarar el catéter solicitado, lo correcto sería catéter de 6 a 7 Fr, además corregir el diámetro de inflado,
un mismo balón no puede inflar desde 8,5 a 20 mm de diámetro, debería ser de 9/12/15 mm

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSDIÓN DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

DICE: DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFAGICO, PILÓRICO,
DUODENAL Y COLONICO. MISMO BALON PERMITE INFLAR 12-13,15,5 MM Y BALON DE 5 A 6,5 CM DE LARGO. LARGO DEL
CATÉTER COMO MINIMO 240. DEBE INCLUIR GUIA.

CONSULTA: Se puede ofertar con balín de 12-13,5-15 mm?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSDIÓN DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

DICE: Balón de dilatación biliar - Balón para dilatación biliar via endoscópica de 2 vías, balón de 15 mm y 4 cm. Catéter de
como minimo 180 cm de largo. Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.

CONSULTA: Se podría ofertar balón de dilatación de vías biliares multietapa? con balón de 12-13.5-15 cm y 3 a 4 cm de
longitud del balón?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

FAVOR AJUSTARSE AL PBC
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Consulta 41 - EETT - ITEM 24

Consulta 42 - EETT - ITEM 23

Consulta 43 - EETT - ITEM 22

Consulta 44 - ITEM 17 - EETT

Consulta 45 - EETT - ITEM 13

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

DICE: Balón de dilatación biliar - Balón para dilatación biliar via endoscópica de 2 vías, balón de 12 mm y 4 cm. Catéter de
como minimo 180 cm de largo. Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.

CONSULTA: Se podría ofertar balón de dilatación de vías biliares multietapa? con balón de 10-11-12 cm y 3 a 4 cm de
longitud del balón?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

FAVOR AJUSTARSE AL PBC

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

DICE: Balón de dilatación biliar - Balón para dilatación biliar via endoscópica de 2 vías, balón de 10 mm y 4 cm. Catéter de
como minimo 180 cm de largo. Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.

CONSULTA: Se podría ofertar balón de dilatación de vías biliares multietapa? con balón de 8-9-10 cm y 3 a 4 cm de longitud
del balón?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

FAVOR AJUSTARSE AL PBC

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

DICE: Balón de dilatación biliar - Balón para dilatación biliar via endoscópica de 2 vías, balón de 8 mm y 4 cm. Catéter de
como minimo 180 cm de largo. Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.

CONSULTA: Se podría ofertar balón de dilatación de vías biliares multietapa? con balón de 6-7-8 cm y 3 a 4 cm de longitud
del balón?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

FAVOR AJUSTARSE AL PBC

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

DICE: Clip endoscópico de 11 a 16 mm (con mecanismo de apertura y cierre multiple del clip), rotable Catéter de como
minimo 230 cm de largo , para canales de trabajo de 2.8 mm Descartable, con su sistema de Liberación. Recargable si es
posible

CONSULTA: Favor aclarar si lo solicitado son clips de 11 o 16 mm y si es de uso único o recargable (lo recomendado es que
sea uso único)

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSDIÓN DEL PBC
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Consulta 45 - EETT - ITEM 13

Consulta 46 - EETT - ITEM 12

Consulta 47 - EETT - ITEM 11

Consulta 48 - ITEM 8 - EETT

Consulta 49 - ITEM 7 - EETT

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

DICE: Asa p/ polipectomia via endoscopica descartable con asa de forma ovalada. Tamaño de asa: Jumbo de Multifilamento
de como minimo 230 cm para canal de trabajo 2,8mm

CONSULTA: Cuál sería el diámetro del asa JUMBO solicitado?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSIÓN DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

DICE: Asa p/ polipectomia via endoscopica descartable con asa de forma ovalada. Tamaño de asa: mediana de
Multifilamento como minimo de 230 cm - para canal de trabajo 2,8mm

CONSULTA: Cuál sería el tamaño del asa mediana solicitada??

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSIÓN DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

DICE: Asa p/ polipectomia via endoscopica descartable con asa de forma ovalada. Tamaño de asa: pequeña de
Multifilamento como minimo de 230 cm - para canal de trabajo 2,8mm

CONSULTA: Favor aclarar cuál sería el diámetro solicitado del asa mini 10 o 15 mm? NO sería recomendable asa Fría para
este tamaño?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSIÓN DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

DICE: PINZA del tubo digestivo alto y bajo para extracción de cuerpos EXTRAÑOS.Vía Endoscópica DESCARTABLE, tipo
Yacare , compatible con canales de trabajo 2,8mm de
diámetro y Largo 230 cm

CONSULTA: Favor aclarar si lo solicitado es pinza para biopsia o para extracción de cuerpos extraños

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSIÓN DEL PBC
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Consulta 49 - ITEM 7 - EETT

Consulta 50 - ITEM 6 - EETT

Consulta 51 - ITEM 5 - EETT

Consulta 52 - ITEM 4 - EETT

Consulta 53 - ITEM 1 - EETT

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

DICE: INZA p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto y bajo, y extracción de cuerpos EXTRAÑOS. Vía Endoscópica
DESCARTABLE, SIN Estilete de 2,3 a 2,5 mm de diámetro y Largo 230 cm

CONSULTA: Favor aclarar si lo solicitado es pinza para biopsia o para extracción de cuerpos extraños...No son la misma
cosa

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSIÓN DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

DICE: Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto sin estilete Para canales de trabajo de 2,8 mm y 160 a 250 cm
de largo. Vía endoscópica. Descartable.

CONSULTA: Favor aclarar si lo solicitado es para EDA de 150 a 160 cm de largo o colonooscopia de 230 cm de largo

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSIÓN DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

DICE: Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto sin estilete Para canales de trabajo de 2,8 mm y 160 a 250 cm
de largo. Vía endoscópica. Descartable.

CONSULTA: Favor aclarar si lo solicitado es para EDA de 150 a 160 cm de largo o colonooscopia de 230 cm de largo

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSIÓN DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

DICE: Set de limpieza del canal de trabajo de los endoscopios Incluye cepillo con cerdas para limpieza en ambas puntas
distales con largo de 240 a 250 cm, e incluye un cepillo corto para limpieza de valvulas con cerdas en ambos extremos.

CONSULTA: Se puede ofertar Set de limpieza del canal de trabajo de los endoscopios Incluye cepillo con cerdas para
limpieza en al menos una de las puntas distales con largo de 230 a 250 cm, e incluye un cepillo corto para limpieza de
válvulas con cerdas en ambos extremos.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSIÓN DEL PBC
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Consulta 53 - ITEM 1 - EETT

Consulta 54 - PRECIOS DE REFERENCIA

Consulta 55 - Protector para tiroides (cuellera) de radiaciones ionizantes

Consulta 56 - Delantales de plomo para proteccion radiologica

Consulta 57 - ITEM 4: SET DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIO.

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

DICE: AGUJA PARA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA PARA LESIONES SANGRANTES - Aguja para esclerosis endoscópica p/
lesiones sangrantes 23 G a 25 G, p/canal de trabajo de 2,8 mm y 230 cm a 270 cm de largo Catéter de acero inoxidable o
plástico flexible. Retractor de aguja automático en el mango.
CONSULTA: Favor aclarar si lo solicitado es de 23 o 25 G, también considerar poder ofertar de 22 G si lo solicitado es de 23
G

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSIÓN DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 30-10-2024

Solicitamos a la convocante verificar nuevamente los precios de referencia ya que se tomaron precios referenciales de
licitaciones del 2018 ID 340810 y presupuestos presentados por proveedores que alguna vez participaban de productos de
endoscopia pero a la fecha ya no cuenta con los mismos.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

Ajustarse al Dictamen de Precios DOC N° 24/24. Se procedió a un nuevo análisis y verificación de los precios realizados en
el Análisis y las mismas se ratifican y mantienen iguales.

Consulta Fecha de Consulta 31-10-2024

Favor actualizar el precio referencial

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

Ajustarse al Dictamen de Precios DOC N° 24/24. Se procedió a un nuevo análisis y verificación de los precios realizados en
el Análisis y las mismas se ratifican y mantienen iguales.

Consulta Fecha de Consulta 31-10-2024

Favor actualizar precio referencial.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

Ajustarse al Dictamen de Precios DOC N° 24/24. Se procedió a un nuevo análisis y verificación de los precios realizados en
el Análisis y las mismas se ratifican y mantienen iguales.
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Consulta 57 - ITEM 4: SET DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIO.

Consulta 58 - ITEM 5: PINZA PARA BIOPSIA.

Consulta 59 - ITEM 6: PINZA PARA BIOPSIA.

Consulta 60 - ITEM 7: PINZA PARA BIOPSIA

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2024

Donde dice: con largo de 230 a 250 cm. 

Favor modificar el rango a “largo desde 220 cm a 250cm”.

Lo solicitado es a fin de posibilitar mayor concurrencia, y obtener mejores condiciones contratación para la entidad, en
concordancia con el principio de economía, eficacia y eficiencia.

La redacción actual limita la participación, al establecerse condiciones técnicas no indispensables, comprometiendo el
principio de igualdad y libre competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2024

Donde dice: 160 a 180cm de largo. 

Favor modificar el rango a: a “155 cm a 180cm de largo”. 

Entendiendo que un Gastroscopio tiene una Longitud total máxima de entre “130cm a 140cm”, por lo que estos 5cm
solicitados no afectan en nada a la utilización del Instrumental requerido.

Lo solicitado es a fin de posibilitar mayor concurrencia, y obtener mejores condiciones contratación para la entidad, en
concordancia con el principio de economía, eficacia y eficiencia.

La redacción actual limita la participación, al establecerse condiciones técnicas no indispensables, comprometiendo el
principio de igualdad y libre competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

FAVOR AJUSTARSE AL PBC

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2024

Donde dice: 230 a 250cm de largo. 

Primero: ¿Consultar primeramente si el pedido de Pinza seria para Endoscopia alta? porque las medidas solicitadas son
para Endoscopia Baja, “230 a 250cm de largo”
Segundo: Si Sería para Endoscopia Alta podríamos por favor abrir el rango de “155 cm a 250cm de largo”. Además,
también piden sin estilete, lo que significa que al ser para Alta, puede presentar “el mismo Insumo que el Ítem 5”. Favor
tener cuidado con que no se repitan los Productos ofertados. 
Tercero: Entendiendo que un Gastroscopio tiene una Longitud total máxima de entre “130cm a 140cm”, los 5cm solicitados
no afectan en nada a la utilización del Instrumental requerido.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

FAVOR AJUSTARSE AL PBC
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Consulta 60 - ITEM 7: PINZA PARA BIOPSIA

Consulta 61 - ITEM 8: PINZA PARA BIOPSIA

Consulta 62 - ITEM 11: ASA PARA POLIPECTOMIA:

Consulta 63 - ITEM 12: ASA PARA POLIPECTOMIA

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2024

Donde dice: PINZA p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto y bajo, y “extracción de cuerpos Extraños” Vía
Endoscópica DESCARTABLE, sin estilete. “Diámetro de la copa 3 a 3,3mm de diámetro” y largo de 230cm.

Primero: Como ya se había consultado, la Pinza de Biopsia y la pinza para extracción de cuerpos extraños son diferentes
Productos, ¡y con mucha diferencia de precio! ¡Al verificar el monto adjudicado el Insumo, se entiende que se trata de una
Pinza de Biopsia! Si es así por favor cambiar a “Diámetro de la copa mínimo 2.45mm en adelante” por favor.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

FAVOR AJUSTARSE AL PBC

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2024

Donde dice: PINZA del tubo digestivo alto y bajo para “extracción de cuerpos Extraños” Endoscópica DESCARTABLE, tipo
Yacaré, 

Consultar: Como ya se había consultado, la Pinza de Biopsia y la pinza para extracción de cuerpos extraños son diferentes
Productos, ¡y con mucha diferencia de precio! ¡Al verificar el monto adjudicado el Insumo, entiendo es una Pinza de
Biopsia! Favor aclarar este punto.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

FAVOR AJUSTARSE AL PBC

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2024

Donde dice: Asa p/ polipectomía vía endoscópica descartable con asa de forma ovalada. Tamaño de asa: pequeña (1,5 x 3
cm) de Multifilamento como mínimo de 230 cm - para canal de trabajo 2,8mm

Favor modificar a: “Asa Pequeña desde 1cm o mas en adelante”

Lo solicitado es a fin de posibilitar mayor concurrencia, y obtener mejores condiciones contratación para la entidad, en
concordancia con el principio de economía, eficacia y eficiencia.

La redacción actual limita la participación, al establecerse condiciones técnicas no indispensables, comprometiendo el
principio de igualdad y libre competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-11-2024

ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION
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Consulta 63 - ITEM 12: ASA PARA POLIPECTOMIA

Consulta 64 - ITEM 13: ASA PARA POLIPECTOMIA

Consulta 65 - ITEM 17: CLIP ENDOSCOPICO

Consulta 66 - ITEM 41: ESFINTEROTOMO ENDOSCOPICO

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2024

Donde dice: Asa p/ polipectomía vía endoscópica descartable con asa de forma ovalada. Tamaño de asa: mediana (2,5 x 5
cm) de Multifilamento como mínimo de 230 cm - para canal de trabajo 2,8mm.

Favor modificar a: “Asa Mediana desde 1,5cm o mas en adelante

Lo solicitado es a fin de posibilitar mayor concurrencia, y obtener mejores condiciones contratación para la entidad, en
concordancia con el principio de economía, eficacia y eficiencia.

La redacción actual limita la participación, al establecerse condiciones técnicas no indispensables, comprometiendo el
principio de igualdad y libre competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-11-2024

ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2024

Donde dice: Asa p/ polipectomía vía endoscópica descartable con asa de forma ovalada. Tamaño de asa: Grande (3 x 6 cm)
de Multifilamento como mínimo de 230 cm - para canal de trabajo 2,8mm.

Favor modificar a: “Asa grande desde 2,5cm o mas en adelante)

Lo solicitado es a fin de posibilitar mayor concurrencia, y obtener mejores condiciones contratación para la entidad, en
concordancia con el principio de economía, eficacia y eficiencia.

La redacción actual limita la participación, al establecerse condiciones técnicas no indispensables, comprometiendo el
principio de igualdad y libre competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-11-2024

ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2024

DONDE DICE: Clip Endoscópico de 16mm

Favor modificar a: “Clip endoscópico de 11 a 16 mm en adelante” 

Lo solicitado es a fin de posibilitar mayor concurrencia, y obtener mejores condiciones contratación para la entidad, en
concordancia con el principio de economía, eficacia y eficiencia.

La redacción actual limita la participación, al establecerse condiciones técnicas no indispensables, comprometiendo el
principio de igualdad y libre competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

FAVOR AJUSTARSE AL PBC. CUNATO MAYOR APERTURA TENGA EL CLIP, MAYOR LA LESION QUE SE PUEDA CERRAR. EL
DIAMETRO DE APERTURA SOLICITADO DE 11 mm ES MUY PEQUEÑO.
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Consulta 66 - ITEM 41: ESFINTEROTOMO ENDOSCOPICO

Consulta 67 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2024

DONDE DICE: Punta de 3 a 5 mm. 

Favor modificar a: “Punta de 3 a 7mm. 

Lo solicitado es a fin de posibilitar mayor concurrencia, y obtener mejores condiciones contratación para la entidad, en
concordancia con el principio de economía, eficacia y eficiencia.

La redacción actual limita la participación, al establecerse condiciones técnicas no indispensables, comprometiendo el
principio de igualdad y libre competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

FAVOR AJUSTARSE AL PBC. LO SOLICITADO CUMPLE CON EL RANGO DEL PLIEGO.

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2024

DONDE DICE:
"Demostrar la experiencia en provisión de INSUMOS MEDICOS con facturaciones de venta..."

SE SUGIERE MODIFICAR A:
"Demostrar la experiencia en provisión de INSUMOS DE ENDOSCOPÍA con facturaciones de venta..."

Lo solicitado se debe a que la licitación se trata de una compra específica de insumos de endoscopía, y para obtener las
mejores condiciones contratación para la entidad se precisa experiencia de oferentes que cuentan con experiencia en el
rubro específico.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

FAVOR AJUSTARSE AL PBC.
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