
Consultas Realizadas 

Licitación 449254 - ADQUISICIÓN DE
ANALIZADOR DE GASES EL3040 PARA MOLINO

DE COKE
Consulta 1 - Especificaciones técnicas

Consulta 2 - Experiencias

Consulta 3 - Especificaciones Tecnicas

Consulta 4 - Experiencia requerida

Consulta Fecha de Consulta 31-07-2024

Solicitamos amablemente a la convocante ampliar la ficha técnica de lo requerido para este llamado

Respuesta Fecha de Respuesta 01-08-2024

Favor remitirse al modelo solicitado, cuyas especificaciones ya fueron justificadas en el Dictámen Técnico DM N° 004/2024,
el cual se encuentra publicado en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 01-08-2024

Solicitamos respetuosamente aclaren la gama de equipos industriales que solicitan como respaldo para la experiencia. Si
pueden ser considerados equipos electromecánicos, equipos de seguridad en general

Respuesta Fecha de Respuesta 18-11-2024

Favor remitirse al PBC Versión 3 - Adenda N° 2.

Consulta Fecha de Consulta 02-08-2024

Solicitamos amablemente a la convocante ampliar las especificaciones técnicas requeridas, así como la omisión de la carta
de autorización del fabricante como parte de los requisitos de la propuesta. Este requisito de la carta de autorización
parece estar orientado hacia un proveedor específico que es el único en condiciones de emitir dicho documento.
de tal manera a dar mayor oportunidad a potenciales oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 06-08-2024

Las especificaciones Técnicas brindadas en el presente llamado son a nuestro entender más que suficientes para la
correcta individualización del bien solicitado, que en este caso se trata del módulo analizador de gases EL3040 URAS26, la
cual deberá como bien lo establece las E.E.T.T. poseer analizadores para CO (monóxido de carbono) y O2 (oxigeno) en los
rangos también descritos en las EETT del llamado.-

No es nuestra intención el beneficiar a una u otra empresa, sino el de adquirir el analizador de gases del modelo descrito
ya que así lo determina la instalación del analizador de gases de Fabrica Vallemí, el cual bien lo describe el Dictamen
Técnico emitido por dicha fábrica al adquirir otro modelo o marca causaría mas contratiempos al querer reemplazar dicho
módulo, y en el caso puntual de la Autorización del Fabricante, esto ayudará a un mejor seguimiento, rastreo y hasta
seguridad en la adquisición de un equipo nuevo con certificación de garantía para ese equipo emitido por el fabricante del
mismo.-

Por ello, no creemos prudente eliminar la exigencia de ofertar este equipo con una autorización del Fabricante.-
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Consulta 4 - Experiencia requerida

Consulta 5 - Especificaciones Tecnicas

Consulta 6 - Especificaciones Tecnicas

Consulta 7 - Visita Tecnica

Consulta Fecha de Consulta 09-08-2024

Se solicita a la convocante poder rever la posibilidad de ampliar la experiencia requerida, con la experiencia que se
encuentra actualmente en el pliego va encontrar de la libre competencia, va dirigido a un solo proveedor por ende
solicitamos ampliar la experiencia a provisión de Tecnología en general.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-11-2024

Favor remitirse al PBC Versión 3 - Adenda N° 2.

Consulta Fecha de Consulta 09-08-2024

Solicitamos a la convocante rever la posibilidad de ampliar las especificaciones técnicas, existen otros procesos que debe
incluir el equipos solicitado para cumplir las funciones de analizar los gases ; para no tener problema de contaminación de
los módulos internos. Y que no este direccionado a un solo proveedor por la solicitud de la carta de autorización del
fabricante, de tal manera a dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-11-2024

Favor remitirse al PBC Versión 3 - Adenda N° 2.-

Consulta Fecha de Consulta 09-08-2024

Solicitamos amablemente a la convocante ampliar o especificar si el analizador de gases que están solicitando debe
contener entrada y salida de comunicación que cantidad, tipos y protocolos de comunicación, también si requieren
entradas y salidas digitales? Existen en el mercado otras y mejores opciones, con esto damos dar mayor participación a
potenciales oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-11-2024

Favor remitirse al PBC Versión 3 - Adenda N° 2.-

Consulta Fecha de Consulta 09-08-2024

Solicitamos amablemente a la convocante incluir una visita técnica al sitio para dimensionar el proyecto

Respuesta Fecha de Respuesta 18-11-2024

Favor remitirse al PBC Versión 3 - Adenda N° 2.-
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