
Consultas Realizadas 

Licitación 295821 - LCO 18-15 ADQUISICIÓN
DE INSUMOS PARA EL PACIENTE RICARDO

TORALES GIMENEZ DEL SERVICIO DE
NEUROCIRUGÍA - NEURORADIOLOGÍA DEL

HOSPITAL CENTRAL
Consulta 1 - CATETER CEREBRAL

Consulta 2 - MICROCATETER Endovascular para coils

Consulta 3 - MICROCATETER Endovascular para coils

Consulta 4 - GUIA para colocación de Coils

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2015

1- En el item 1 Código 9868 CATETER CEREBRAL: Catéter guía cerebral de 6 Fr X 90 a 110 cm de largo 
La medida 90 a 110cm ¿Corresponde al rango máximo?. Atendiendo que a nivel comercial las medidas oscilan entre 90 cm
a 125 cm de longitud sin que con ello altere el funcionamiento y la utilidad del insumo. Podrían ampliar el rango de largo
(+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango, indicar
la razón técnica.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2015

Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado es de 90 a 110 cm, medida abierta de acuerdo
a lo existente en el mercado.

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2015

2- En el item 2 Código 9566 MICROCATETER Endovascular para coils , para aneurisma cerebral
La medida largo total 158cm ¿Corresponde al rango máximo?. Atendiendo que a nivel comercial las medidas oscilan entre
150 cm a 170 cm de longitud sin que con ello altere el funcionamiento y la utilidad del insumo. Podrían ampliar el rango de
largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango ,
indicar la razón técnica

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2015

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2015

3- En el item 3 Código 9567 MICROCATETER Endovascular para coils , para aneurisma cerebral
La medida 115 cm a 158 cms ¿Corresponde al rango máximo?. Atendiendo que a nivel comercial las medidas oscilan entre
150cm a 170 cm de longitud sin que con ello altere el funcionamiento y la utilidad del insumo. Podrían ampliar el rango de
largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango ,
indicar la razón técnica

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2015

Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado es de 115 a 158 cm, medida abierta de
acuerdo a lo existente en el mercado
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Consulta 4 - GUIA para colocación de Coils

Consulta 5 - GUIA para Coils

Consulta 6 - COILS CEREBRAL

Consulta 7 - COILS CEREBRAL

Consulta 8 - COILS CEREBRAL

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2015

4- En el item 4 Código 9569 GUÍA PARA COLOCACIÓN DE COILS, ANEURISMAS
La medida 200cm ¿Corresponde al rango máximo?. Atendiendo que a nivel comercial las medidas oscilan entre 175 cm a
200 cm de longitud sin que con ello altere el funcionamiento y la utilidad del insumo. Podrían ampliar el rango de largo (+/-
cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango , indicar la
razón técnica

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2015

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2015

5- En el item 5 Código 9570 GUÍA PARA COILS: GUÍA PARA COLOCACIÓN DE COILS, ANEURISMAS 

La medida 175 cm de largo ¿Corresponde al rango máximo?. Atendiendo que a nivel comercial las medidas oscilan entre
175 a 200 cm de longitud sin que con ello altere el funcionamiento y la utilidad del insumo. Podrían ampliar el rango de
largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango ,
indicar la razón técnica

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2015

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2015

6- En el item 6 Código 9556 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL de 18mm x 40 cms , liberación
manual
Hay en el Mercado Paraguayo Coils Tridimensional de 18 mm x 40 a 60 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango
de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango,
indicar la razón tecnica

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2015

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2015

7- En el item 7 Código 9555 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL de 14 mm x 40 cms , liberación
manual
Hay en el Mercado Paraguayo Coils Tridimensional de 14 mm x 35 a 60 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango
de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango,
indicar la razón tecnica

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2015

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.
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Consulta 8 - COILS CEREBRAL

Consulta 9 - COILS CEREBRAL

Consulta 10 - COILS CEREBRAL

Consulta 11 - COILS CEREBRAL

Consulta 12 - COILS CEREBRAL

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2015

9- En el item 9 Código 9524 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL de 8mm x 20 cms , liberación manual
Hay en el Mercado Paraguayo Coils Tridimensional de 8 mm x 19 a 25 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango de
largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango,
indicar la razón tecnica

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2015

Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado es de 19 a 25 cm, medida abierta de acuerdo a
lo existente en el mercado.

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2015

10- En el item 10 Código 9551 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO Helicoidal de 18mm x 40 cms , liberación manual
Hay en el Mercado Paraguayo Coils Helicoidal de 18 mm x 30 a 45 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango de
largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango,
indicar la razón tecnica

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2015

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2015

11- En el item 11 Código 9550 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO Helicoidal de 16 mm x 40 cms , liberación manual
Hay en el Mercado Paraguayo Coils Helicoidal de 16 mm x 30 a 45 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango de
largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango ,
indicar la razón tecnica

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2015

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2015

12- En el item 12 Código 9547 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO Helicoidal de 12 mm x 30 cms , liberación manual
Hay en el Mercado Paraguayo Coils Helicoidal de 12 mm x 30 a 45 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango de
largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango ,
indicar la razón tecnica

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2015

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.
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Consulta 12 - COILS CEREBRAL

Consulta 13 - COILS CEREBRAL

Consulta 14 - COILS CEREBRAL

Consulta 15 - COILS CEREBRAL

Consulta 16 - COILS CEREBRAL

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2015

13- En el item 13 Código 9545 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO Helicoidal de 9 mm x 30 cms , liberación manual
Hay en el Mercado Paraguayo Coils Helicoidal de 9 mm x 30 a 45 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango de
largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango,
indicar la razón tecnica

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2015

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2015

14- En el item 14 Código 9544 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO Helicoidal de 8 mm x 30 cms , liberación manual
Hay en el Mercado Paraguayo Coils Helicoidal de 8 mm x 30 a 45 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango de
largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango,
indicar la razón tecnica

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2015

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2015

15- En el item 15 Código 9543 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO Helicoidal de 7 mm x 30 cms , liberación manual
Hay en el Mercado Paraguayo Coils Helicoidal de mm x 30 a 45 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango de largo
(+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango , indicar
la razón tecnica

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2015

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2015

16- En el item 16 Código 9542 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO Helicoidal de 6 mm x 20 cms , liberación manual
Hay en el Mercado Paraguayo Coils Helicoidal de 6 mm x 15 a 25 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango de
largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango,
indicar la razón tecnica

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2015

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.
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Consulta 16 - COILS CEREBRAL

Consulta 17 - COILS CEREBRAL

Consulta 18 - COILS CEREBRAL

Consulta 19 - COILS CEREBRAL

Consulta 20 - COILS CEREBRAL

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2015

17- En el item 17 Código 9540 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO Helicoidal de 5 mm x 15 cms , liberación manual
Hay en el Mercado Paraguayo Coils Helicoidal de 5 mm x 14 a 21 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango de
largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango ,
indicar la razón técnica

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2015

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2015

18- En el item 18 Código 9539 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO Helicoidal de 4 mm x 12 cms , liberación manual
Hay en el Mercado Paraguayo Coils Helicoidal de 4 mm x 9 a 13 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango de largo
(+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango , indicar
la razón técnica

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2015

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2015

19- En el item 19 Código 9536 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO Helicoidal de 3 mm x 8 cms , liberación manual
Hay en el Mercado Paraguayo Coils Helicoidal de 3 mm x 7 a 11 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango de largo
(+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango, indicar
la razón tecnica

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2015

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2015

20- En el item 20 Código 9533 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO Helicoidal de 2 mm x 8 cms , liberación manual
Hay en el Mercado Paraguayo Coils Helicoidal de 2 mm x 7 a 9 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango de largo
(+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango, indicar
la razón técnica

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2015

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.

Consultas Realizadas   Licitación 295821 - LCO 18-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PACIENTE RICARDO TORALES GIMENEZ DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA - NEURORADIOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL

27/08/24 03:20 5/8

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 20 - COILS CEREBRAL

Consulta 21 - COILS CEREBRAL

Consulta 22 - COILS CEREBRAL

Consulta 23 - Muestras

Consulta 24 - GUÍA PARA COLOCACIÓN DE COILS

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2015

21- En el item 21 Código 9885 INTRODUCTOR ARTERIAL: Introductor de 6FR y 13 CM DE LARGO. 
La medida 13 cm de largo ¿Corresponde al rango máximo?. Atendiendo que a nivel comercial las medidas oscilan 6fr x 7 a
15 cm de longitud sin que con ello altere el funcionamiento y la utilidad del insumo. Podrían ampliar el rango de largo (+/-
cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango , indicar la
razón técnica

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2015

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2015

22- En el item 22 Código 9572 CIRCUITO GUIA PARA COILS: SISTEMA PARA LIBERACIÓN DE COILS de 1,5 a 2m de largo
(cables) 
Si podría ofertarse sistema de liberación manual con y sin cables que permita aumentar el número de oferentes., ya que
con esto no se altera el proceso final de su utilización, que es la liberación de los coils, y que el tipo de liberador depende
de los fabricantes, y no existen regulaciones al respecto. Podrían ampliar con o sin cables. De no ser así estarían limitando
la participación de potenciales oferente. Si no pueden cambiar, indicar la razón técnica.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2015

Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado es Sistema de liberación de Coils con cables.

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2015

1- En el item 8 Código 9527 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL de 10 mm x 20 cms , liberación
manual
Hay en el Mercado Paraguayo Coils Tridimensional de 10 mm x 20 a 35 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango
de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango,
indicar la razón tecnica

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2015

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2015

En caso de ofertarse en varios ítems el mismo producto pero de diferentes medidas , Podrá el Oferente presentar la
muestra de uno de ellos, acompañada de una declaración jurada en la que el oferente se compromete, en caso de ser
adjudicado a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente de igual
marca, calidad, origen y procedencia que la muestra presentada

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2015

Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de
Calificación Punto 3. Criterios de Calificación.
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Consulta 24 - GUÍA PARA COLOCACIÓN DE COILS

Consulta 25 - COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL de 8mm x 20 cms

Consulta 26 - COILS CEREBRAL TIPO Helicoidal

Consulta 27 - CIRCUITO GUIA PARA COILS: SISTEMA PARA LIBERACIÓN DE
COILS

Consulta 28 - item 22 CIRCUITO GUIA PARA COILS: SISTEMA PARA

Consulta Fecha de Consulta 21-07-2015

item 4 Código 9569 GUÍA PARA COLOCACIÓN DE COILS, ANEURISMAS 0.010 de 200 cm. Material hidrofìlico. Punta recta. 
La guía para colocación de coils de aneurismas con medida de 0.010 de 200cm largo. Atendiendo que a nivel comercial las
medidas en rangos se encuentran entre 0.010 a 0.012 y oscilan el largo entre 175 cm a 200 cm de longitud sin que con ello
altere el funcionamiento y la utilidad del insumo. Y tambien teniendo en cuenta que han solicitado en el ITEM 2 MICRO
CATÉTER ENDOVASCULAR: MICRO CATÉTER, PARA ANEURISMA , COILS para uso máximo con guía de 0.012''. Diámetro de
2.3 - 1.7 french . Podrían ampliar el rango de la medida 0.010 a 0.012 ya que el mismo microcateter solicitado lo permite y
de largo cual es el rango maximo?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden
ampliar el rango, indicar la razón técnica

Respuesta Fecha de Respuesta 18-08-2015

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 21-07-2015

item 9 Código 9524 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL de 8mm x 20 cms , liberación manual
Hay en el Mercado Paraguayo Coils Tridimensional de 8 mm x 19 a 25 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango de
largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango,
indicar la razón tecnica

Respuesta Fecha de Respuesta 18-08-2015

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 21-07-2015

item 18 Código 9539 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO Helicoidal de 4 mm x 12 cms , liberación manual
Hay en el Mercado Paraguayo Coils Helicoidal de 4 mm x 7 a 13 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango de largo
(+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango , indicar
la razón técnica

Respuesta Fecha de Respuesta 18-08-2015

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 21-07-2015

item 22 Código 9572 CIRCUITO GUIA PARA COILS: SISTEMA PARA LIBERACIÓN DE COILS de 1,5 a 2m de largo (cables) 
Si podría ofertarse sistema de liberación manual con y sin cables que permita aumentar el número de oferentes., ya que
con esto no se altera el proceso final de su utilización, que es la liberación de los coils, y que el tipo de liberador depende
de los fabricantes, y no existen regulaciones al respecto. Podrían ampliar con o sin cables. De no ser así estarían limitando
la participación de potenciales oferente. Si no pueden cambiar, indicar la razón técnica.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-08-2015

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
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Consulta 28 - item 22 CIRCUITO GUIA PARA COILS: SISTEMA PARA
LIBERACIÓN DE COILS de 1,5 a 2m de largo (cables)

Consulta 29 - CATETER CEREBRAL

Consulta 30 - GUIA para colocación de Coils

Consulta 31 - ITEM 4 GUIA para colocación de Coils

Consulta Fecha de Consulta 21-07-2015

En atención a especificaciones técnicas de llamados a licitacion anteriores, específicamente LCO SBE 17/15 ADENDA 2, ID
295098, será podría ofertarse sistema de liberación manual CON Y SIN cables que permita aumentar el número de
oferentes., ya que admitieron esta posibilidad de presentar propuesta en el llamado mencionado debido a que no se altera
el proceso final de su utilización.De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden
cambiar, indicar la razón técnica.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-08-2015

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 23-07-2015

item 1 Código 9868 CATETER CEREBRAL: Catéter guía cerebral de 6 Fr X 90 a 110 cm de largo.¿Qué tipo de punta
requieren, curva o recta?

Respuesta Fecha de Respuesta 18-08-2015

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 23-07-2015

item 4 Código 9569 GUÍA PARA COLOCACIÓN DE COILS, ANEURISMAS 0.010 de 200 cm. Material hidrofìlico. Punta recta. 
La guía para colocación de coils de aneurismas con medida de 0.010 de 200cm largo, las medidas en rangos se encuentran
entre 0.010 a 0.012, teniendo en cuenta que han solicitado en el ITEM 2 de este mismo llamado MICRO CATÉTER
ENDOVASCULAR: MICRO CATÉTER, PARA ANEURISMA, COILS para uso máximo con guía de 0.012''. Podrían ampliar el rango
de la medida 0.010 a 0.012 ya que el mismo micro catéter solicitado lo permite y de largo cual es el rango maximo?. De no
ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango, indicar la razón técnica.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-08-2015

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 23-07-2015

La guía para colocación de coils de aneurismas con medida oscilan de 0.010 a 0.012, Podrían ampliar el rango de la medida
0.010 a 0.012 ya que no altera el finalidad. Si no pueden ampliar el rango, indicar la razón técnica.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-08-2015

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consultas Realizadas   Licitación 295821 - LCO 18-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PACIENTE RICARDO TORALES GIMENEZ DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA - NEURORADIOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL
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